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SAFETY SUMMARY

The following general safety precautions must be observed during all phases of operation, service,
and repair of this instrument. Failure to comply with these precautions or with specific warnings
elsewhere in this manual violates safety standards of design, manufacture, and intended use of the
instrument. PRODIGIT assumes no liability for the customer's failure to comply with these
requirements.

GENERAL

This product is a Safety Class 1 instrument (provided with a protective earth terminal). The protective
features of this product may be impaired if it is used in a manner not specified in the operation
instructions.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

This instrument is intended for indoor use in an installation category |, pollution degree 2 environments.
It is designed to operate at a maximum relative humidity of 80% and at altitudes of up to 2000 meters.
Refer to the specifications tables for the ac mains voltage requirements and ambient operating
temperature range.

BEFORE APPLYING POWER

Verify that the product is set to match the available line voltage and the correct fuse is installed.
GROUND THE INSTRUMENT

This product is a Safety Class 1 instrument (provided with a protective earth terminal). To minimize
shock hazard, the instrument chassis and cabinet must be connected to an electrical ground. The
instrument must be connected to the ac power supply mains through a three conductor

power cable, with the third wire firmly connected to an electrical ground (safety ground) at the power
outlet. Any interruption of the protective (grounding) conductor or disconnection of the protective earth
terminal will cause a potential shock hazard that could result in personal injury.

FUSES

Only fuses with the required rated current, voltage, and specified type (normal blow, time delay, etc.)
should be used. Do not use repaired

Fuses or short circuited fuse holder. To do so could cause a shock or fire hazard.

DO NOT OPERATE IN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE.

Do not operate the instrument in the presence of flammable gases or fumes.

KEEP AWAY FROM LIVE CIRCUITS.

Operating personnel must not remove instrument covers. Component replacement and internal
adjustments must be made by qualified service personnel. Do not replace components with power
cable connected. Under certain conditions, dangerous voltages may exist even with the power cable
removed. To avoid injuries, always disconnect power, discharge circuits and remove external voltage
sources before touching components.

DO NOT SERVICE OR ADJUST ALONE.

Do not attempt internal service or adjustment unless another person, capable of rendering first aid and
resuscitation, is present.

DO NOT EXCEED INPUT RATINGS.

This instrument may be equipped with a line filter to reduce electromagnetic interference and must be
connected to a properly grounded receptacle to minimize electric shock hazard. Operation at line
voltages or frequencies in excess of those stated on the data plate may cause leakage currents in
excess of 5.0 mA peak.

DO NOT SUBSTITUTE PARTS OR MODIFY INSTRUMENT.

Because of the danger of introducing additional hazards, do not install substitute parts or perform any
unauthorized modification to the instrument. Return the instrument to a PRODIGIT ELECTRONICS
Sales and Service Office for service and repair to ensure that safety features are maintained.
Instruments which appear damaged or defective should be made inoperative and secured against
unintended operation until they can be repaired by qualified service personnel.
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EC DECLARATION OF CONFORMITY

We Prodigit Electronics Co., Ltd. declares under our own responsibility that the product
DC Electronic Load

(Model No.:
3310F, 3311F, 3312F, 3314F, 3315F, 3330F, 3332F, 3336F, 3340F,3341F, 3342F,
33401F, 3300F, 3302F, 3305F)

satisfies all the technical relations application to the product within the scope of council:

Directive: 2014/30/EU; 2014/35/EU; 2015/863/EU; 2012/19/EU

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents
Harmonized Standard :
EN 61010-1: 2010+A1:2019
EN IEC 61010-2-030:2021+A11:2021
EN 61326-1:2013
EN 61326-2-1:2013

Reference Basic Standards :

Emission: Immunity:

EN 55011: 2016+A1: 2020 Class A EN 61000-4-2: 2009

EN 55032: 2015+A1:2020 EN 61000-4-3: 2006+A2:2010
EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-4-4: 2012

EN 61000-3-3: 2013 EN 61000-4-5: 2014+A1:2017

EN 61000-4-6: 2014
EN 61000-4-8: 2010
EN 61000-4-11: 2020

Company Name : Prodigit Electronics Co., Ltd.

Company Address : 8F, No0.88, Baojhong Rd., Sindian District, New Taipei City,

Taiwan.
Person is responsible for marking this declaration:

Manufacturer/Importer

PRODIGIT Signature: Dean WW
INSTRUMENT PROFESSIONAL DeanWang
Date: 2022/10/20 Name: R&D Assistant Manager
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UK

Cﬂ UK Declaration of Conformity

We Prodigit Electronics Co., Ltd. declares under our own responsibility that the product
DC Electronic Load

(Model No.:

3310F, 3311F, 3312F, 3314F, 3315F, 3330F, 3332F, 3336F, 3340F,3341F, 3342F,
33401F, 3300F, 3302F, 3305F)

satisfies all the technical relations application to the product within the scope of council:

Directive: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016; Electrical Equipment (Safety)
Regulations 2016; the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in

Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents
Harmonized Standard :
BS EN 61010-1:2010+A1:2019 ;BS EN IEC 61010-2-030:2021+A11:2021

BS EN 61326-1: 2013 ; BS EN 61326-2-1: 2013

Reference Basic Standards :

Emission: Immunity:

BS EN 55011: 2016+A1: 2020 Class A BS EN 61000-4-2: 2009

BS EN 55032: 2015+A1:2020 BS EN 61000-4-3: 2006+A2:2010
BS EN 61000-3-2: 2014 BS EN 61000-4-4: 2012

BS EN 61000-3-3: 2013 BS EN 61000-4-5: 2014+A1:2017

BS EN 61000-4-6: 2014
BS EN 61000-4-8: 2010
BS EN 61000-4-11: 2020

Company Name : Prodigit Electronics Co., Ltd
Company Address . 8F, No0.88, Baojhong Rd., Sindian District, New Taipei
City, Taiwan

Person is responsible for marking this declaration:

Manufacturer/Importer
120370)D) (ETYUM sionature: Dean Wang
INSTRUMENT PROFESSIONAL Dean Wang

Date: 2022/10/20 Name: R&D Assistant Manager
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B—E - G
Model 3305F B F-E#MEHET5E 5T 3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401G  Z 514 HL= B T~ & #k s
QB ETHY 2 ZHIZHIEAE - mfoRd 2 i ERMEES IS - BriAXNFEELEDN
3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401G  Z5HHE A E T &AM R BERS0FE 1 - 1 For o 5574
FHISHE S & LY ET-AE(E AT > SR NS E A EUS SR E R -

Model ‘ Max. current ‘ Max. voltage ‘ Max. power
3310F 30A 60V 150W
3311F 60A 60V 300W
3312F 12A 250V 300w
3314F 12A 500V 300w
3315F 15A 60V 75W

3330F 60A(CHA) | 6A(CHB) | 80V(CHA) | 80V(CHB) [250W(CHA)] 50W(CHB)
3332F 24A(CHA) | 24A(CHB) | 80V(CHA) | 80V(CHB) |[120W(CHA)| 120W(CHB)
3336F __ |3A(CHA) | 3A(CHB) | 80V(CHA) | 80V(CHB) [ 40W(CHA) | 40W(CHB)

3340F 2A 300V 150W
3341F 20A 100V 300W
3342F 2A 500V 300W
33401F 2.4A(CHA) | 2.4A(CHB) | 500V(CHA) [500V(CHB)|120W(CHA)| 120W(CHB)
3341G 24A 300V 300W
3342G 12A 500V 300W
3343G 24A 500V 300W

33401G 6A(CHA) | 6A(CHB) |500V(CHA) |[500V(CHB)|150W(CHA)|[ 150W(CHB)

% 1-1 3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401G &S| fE AR TR
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1.3.8. GPIB #4HEE 2 K -
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1.4 &

LINE 100V/115V+10% 200V/230V+10%
FREQUENCY 50/60 HZ
AC INPUT FUSE T1A/250V TO.5A/250V
(5*20mm) (5*20mm)
CONSUMPTION 60 W
DIMENSIONS (W*H*D) 150 mm*177 mm*445 mm
WEIGHT NET : 7.5 Kg

72 12 3305F #ifsR
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3305F EET-EAEEER L ERTH C BRI E iR o AREIER S A i 2 IR > 5
AT I T B T AL SR P B B PR LA B S DI

2.2 EIRATEEERE

3305F EEF-EEEME T L TAERSORENR 100/ 115V K 200/230V - TAEEBIERM&ERE
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%100 Ko 200 R¥F/ A Z EIFEARS - (IR0t H A SR EH -

i

voboon Potg | - s Powsr

100v~/119vd T1A | 40W
200w~ /230v{ TOD.SA| 40W
50/60 HZ

LINE INPUT

& 2-1 HEIFEEE
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A R R R R R T R R
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PRERERIEEAL TN M BRIREHEE 5 > At ORBR RS L S I PRER AR

HEOK KEE R - IS An (S PR PRI SR P (o FI R ER AV I A 2 A -
LA {8 FHEY A IR ORI R BB RIS ORER SR - i e bl EL R B 22 L
© EACRERER AT > QA F SRR B B AR B 0L RIS L A H RS

2.3.1 HESLORIRERHIZESE A IEME - WA - F5—OF EEHOEMERY ORI 4% - DU e 2-2
AT~ 100V/115V {5 AL B TIA/250V (5%20mm) » 200V/230V {5 A A% B TO.SA/250V
(5*20mm) °

2.3.2 ORGSR S BBIRIEEE T 77 » M ORFRaRRTS IR PR EEIR S - Dl e BB

b > U ORBSERIEEDRF - [8 2 - 2 P o] DASE R — s AR AREE - » #2 EA0FR 1-2
P IEERR AR Y Prbmés
2.3.3 BlolfrbggsrE - 6 BRI AR -

—— TI1A250V (5*20mm)

— TO0.5A/250V (5*20mm)

=

2-2 [RbmerrE
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P B B IERERISEEE -
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IR 3305F BT HEIESIR SR ZACIERE - SERIIE R EEDRAERTA A ( AT
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CAUTION

f 1m/g/%%un2m SR AN E i BV BB P RIS B PR o
Xgﬁﬁﬁ L{lfﬁﬁﬁmﬁﬁhﬁ’ﬁgﬁkéﬁ MBI A AT
{31_17/&%@71:_]/%)\$an
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2.103.2 GPIB HiFREEGEERER 2 ok » EEHGHBHGEERTEE 20 ok -

2.10.4.  RS232 £} (FEMALE) #fEAEE R ER b o P B A EIEE Y RS232 HEHE
DI—#f—my =08 o CERE © N DUEF 4R > SRR 204-3578H)

2.10.5.  GPIB firsik o] IS FHATEINRERE @ % “SYSTEM” H[EEH, GPIB firkl » % b FE&a[ LA
#EFE GPIB firdl - % “ENTER” BkH GPIB firkl-iEiEfei=; -

2.10.6.  3305F BFE#EIERML T —(E RS232 £EEE (FEMALE ) RS E AR o 1
PR ALE PR AERS232 MR DL —$—1Y 7520 EE » RS232 BAUD-RATE A EHEITH
MERTE » # “SYSTEM” EER~HY GPIB firhl » FH%—“SYSTEM” &EnH: BAUD-
RATE - #% F F##R L% E BAUD-RATE » #% “ENTER” BkH! GPIB & BAUD-RATE %
TERIE
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2.11 RS232 FMHEBHSE

3305F BT EFAERR AL T —(8 RS232 £}EE ( FEMALE ) HBRSEE AR [ o BT

B RS RS232 R DL — % — Ay 5 20 B 0 RS232 BAUD-RATE [ Al H N R E @ %

SYSTEM” FERH GPIB firhl » F#%—2 “SYSTEM” #8~H, BAUD-RATE - ## b Fg#n]
DIs%7E BAUD-RATE - #% “ENTER” Bk GPIB & BAUD-RATE sk ERL

fE 2-4 3305F RS232 EBEER[E

2.12 GPIB /" ETHEE

2.12.1.  GPIB ZEFERSALNY 3305F B TEFAEN R IR - FHRER GPIB 45458
( CONTROLLER ) ©
2.12.2. GPIB 4RI B & B T IRE A& ATtk -
2.12.2.1 & GPIB #%#(28 (CONTROLLER ) EVSI  FTESEE R REEE 15 &
2.122.2 GPIB #HEs3BEREERER 2 K- %@%fﬁﬁﬁﬁxﬁmﬁﬁ 20 >k o
2.12.3.  RS232 HfFE (FEMALE) MEEASENEF N L o IS E BN RS232 EEie
2124, DL—#—/y75=0EEE - CEE - A DUEFR243 - 5FRAIERBEA14-3575H)
2.12.5.  GPIB firht el DIAE I piENERE » #% “SYSTEM” w8 ~H, GPIB firdik - % F N#ER[ LA
2.12.6. #E¥E GPIB firhl » #% “ENTER” Bk GPIB firhli#iEfs= -
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2-53305F GPIB #ifzie &

2.13 USB /THIZHEE

3305F B FEEMEGERR AL T —(E DS USB MEBHE AN [ (FARIAES 5% — -
USBF&: F PL2303TAE S #EWinl0 (&) PUTE¥E LS

2-6 3305F USB ZfEIR[E

2.14 LAN 1\ETHEE
3305F BT EABMAEIRIL T (AT LU LAN BT AEN - - [ RS S = -

2-73305F LAN 7



18 f:tE T

21533 TRE
3305F 25T HEHESR ML T (BT LUEHE Model 9933 3&32e38 B RS FMA TN L o

REMOTE CONTROLLER

. =)
P Y ijJﬁJ\x/_‘\_
{ \ / x )
©\ 222,99/ 1S
AN S

& 2-8 3305F & fZas et E

2.16 BERKE

3305F BT EERHHERRAL T (# 7T LU Model 9933 & 7epe Al MBI A& Il b » /P K O/P
R B0y 15 Pin A\EEEBHE > /P i%é’@m@ﬁ)iﬂ’]ﬁﬁ HFE > FLUMER Model 9933 i
P28 - HUX 3305F RUMEIMRAY Recall 1~10888 NG f57R

5F1: O/P B—4H NG TTL S#EAr{S5%0a H (High level active) °

5¥2: 3302F/3305F#ELOADFRETNAE °

81 sn
1 o 2 1 /c 2
1 52 B 512
1 2 1 /G 2
53 513
=] 12
2 84 7 S14
RO it (] 1 42
R1 -2 <&—— <5 st s21
R2  0-3 «— g 1 g2 o 24
co N-4 €&——— 3 S6 B 516 522
o1 -5 1 o 2 1 ° 2 1 ° 2
€2 J-6< 57 517 LoAR
FROM 330XF psugis 3 7 A ey L o2y
C4 N-BE———— 4 58 g| 518
-8 <— 1 " 2 1 ~% 2
C6 J1-10 €<— TP1
J1-11 €— 59 519
A Nﬁqz N a2y
510 10| sz0
13 &= 5 1, 2 2
si-14 e TP2 »—/o— o=
per e @ ﬂ
=DG1
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2.17 ELEFREEWm AT H

O~10 Vac+dc

2-10 3305F FHEL(S9EE S AT A

> 3305F H%HERYET I A 3310F/3340F/3341G %51 88 T & &k 2 JALL(Z 57 5% € Bir A BNC 28§
2 DI EER 2 AN > BlaEsEREELER 2 R NE—IELb 2 Bil% > REEE R
I AR & EERIEEE 3310F/3340F/3341G &5 E A s N > Bt & szt E &
BF o {50 ] 3 b —JE CLE 5k A DU B AU 2 & #EE O » ORI > nf{#EH—(E
BN EA 2R 2 i A ACHE & 3> Analog Programming input BNCHE#Z25 » {EEE ER
BT > 0V 2] 10V AYSEELE ASSE 0T DISEE 0A EWZIRE 2 &#ER - L 3311F »
60V/60A/300W BT &= B > NEEERSCEEN 6A B > 10V ZJHEbEm AR ST 7] LUE4
6A ZEEEN > HEWMEREANN 6A B> 10V ZHEEb# AGRIE ] DUESE 60A Z &

[SEgy
B °©

JEELES A GTSE AT DU B e E e B GPIB ~ RS232 ERATEIMN 2~ % E B » JRE—f%E
o FTUEEEHREAS i Analog Programming input 7% > A]FH 3310F/3340F &%)
BFEH LA EL GPIB » RS232 S(HTHINNEE FARNE R ffi{E (offset) 2 FHElig A5
I ThEE - 2-11 85 Analog Programming signal (4Vac > 500Hz) B2 3311F & T-E&#HHE
LHPFEEEN 24A E#ECEERARIAE R

5:333XF 1 33401F AL (S 9R5% EThEE

LOAD CURRENT ANALOG V
36A "/-"- """"""" AN 6V
7 \\\‘ A}
\\ ;
24 { ; 4v
12 foeans PR S 2v

2-11 SR RS E A
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B=E - BN

3305F BTS2 s RAERT AR E - A8 3-1 For -

268.40

0000()
0000

108.40

oo || 4E
-

3-1 3305F il EiAR
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—
| |
| |

o ri;glllh ﬂ—ﬁm A

AY

3-2 3305F fH &

3-33305F 1z ik
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3.1 EIFGR

FEBE R TR AT » 3l o FE TR BB T o PR U TR BE S A -

OB R B B W B R S 17 ( ON ) B oo 30F B T A M M E R

3310F/3330F/3340F33401F3341G/33401G &5 E T EFEAHRIFEIEF 3 T(F » 3305F =&k

HETHEES TR AE AT 3R -

311 330SF TR » LCD G4 gBnisthis  ARER  “Nor” A% Nomal it
£E -

3.1.2 EmEEEE LAY MERERTRE
3310F/3330F/3340F/33401F Z 5 LASHIEEE ( RIZEK ) 3 EARE A E TS EHAH SR
FRErie il o EFIHEDRE

3.1.3 3305F AR EIIRE, EARKEEREIEMNR, Einf @, 225 sy, /i
BT REEA N B E -

32 LCD
LCD &R 3305F HATZIRRE > SRR T

7
2 GPIB (o W _ Q€ 9
3 5050 W W W W W 229 * :
4 000
5 0.00 s |

8

3.2.1. REMOTE #REESE T @ & PC %48 GPIB/RS232/USB/LAN #2e( 3305F B » [ “REM”
FoEeF 3305F FEREE REMOTE JREE > £ REMOTE JREET 3305F FrA e
(“LOCAL” $EERAN) By -

3.2.2.  GPIB JREEEE © {F 3305F HRAEFTEEE 7 FLE-F 5 GPIB FUm > ks
B3 GPIB ¢ 3305F 0% » “GPIB” & 4zitt o
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32.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.29.

RS232 JRRERTR © fUF% 3305F HAERTECE < Sl KA RS232 5L - Btk “& PC
7 RS232 2 RS232” &St -

| ms2:2 |\ |

I [

USB JREEER © R 3305F HAEATREZ S |~/ USB Stm -

3305F JRREREUR * BUR 3305F HAHIRRE ke S IHECEE Z B0 > Bt @R "Nor.” X
EQINCHIN

T1/BANK HER @ B _FEDhAE » —R#Er AUTO SEQUENCE 2% EHF > TI(TEST TIME)
% EE » —BEE R RECALL/STORE 22 BANK 1{H -

T2/BANK EER © B _fHIhAE - —BEr AUTO SEQUENCE % 7EHF > T2(DELAY TIME)
% EE © —BRER RECALL/STORE 2 STATE g °

T1/BABK FK: T2/STATE :i#£(UP/DOWN)” $z4 -
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3.3

5

3.3.1.  AUTO SEQUENCE 4Rtz 7E foflst > $ad -
3.3.2. 71~10" ##%§# : AUTO SEQUENCE 4RiE:%E ~ MEtk RECALL/STORE Z1#%§# -

3.3.3. SYSTEM : %/EZ %28 AleE GPIB firdik ~ RS232 BAUD-RATE -~ #1585 >
ON/OFF °

3.3.4. LOCAL : & 3305F f£ REMOTE fRRERS - mT#z s 3305F #ifd REMOTE fRFE -
3.3.5. STORE : f£f% LOAD JREE « WAKE-UP 0% LOAD jREE R, AUTO SEQUENCE 7E
R
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33.6. WAKE UP * [SUERIKE B PHEEE T R IRAE -

3.4 BR{ESEA

34.1. BREZRGSE
E GPIB firhl ~ RS232 BAUD-RATE - #1822~ ON/OFF
3.4.1.1. 8% GPIB firtik : E5i% SYSTEM ## - ItHF LCD &8 “Ad-01~Ad30” - FHFH
GPIB30Of@Efirdl » #% UP ~ DOWN $#¥H%4GPIB firhl: » #h7%3% ENTER =(STORE #2 -
3305F E[l&fE{E GPIB firhib{E - ¥ EXIT #8a#kGd GPIB firhls%E RS -

3.4.1.2. %5 RS232 BAUD-RATE : B4 2 SYSTEM ## » iF LCD &8 R/E4: BAUD-
RATEZE(E » $% UP » DOWN $#58% BAUD-RATE {& - #% ENTER ¢ STORE # -
3305F Bl fE{E BAUD-RATE #%7E{H > % EXIT $#n[EkBH BAUD-RATE 2XEMREE -

C3:CO

3.4.13. 5EMISES ON/OFF : HIEZEAEE HENHEN(AUTO SEQUENCE)4ES sREF - i i
NSRS IIHEE » #5aE Fy ON > HilE HEHEGE R By PASS HpBEns ee @il —ag » Z5H]
SAE R R FAIL HRIRIS2seril 8 - 3R@ 74 T Ef% 3 ) SYSTEM §# » HhiF LCD
RN bpXXXT o Hp U XXXT B “oNT {3 ON- 7 XXX" B “oFF”
gﬂ% OFF » # UP ~ DOWN ##5%%% » $% ENTER =% STORE ## > 3305F Bl&{EiFsE

5 (FERTE A S ENS » 2R ENTER B¢ STORE ## » HI 3305F R s 2 2wl -
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34.2. fEEME (STORE/RECALL ) ¥/E
3305F BT B s A B IR A ThEE§# > By 3310F/3330F/3340F/33401F %5188 T & ik iH 41
3305F A EEEMTNY 10 fEEFE#EGREESTATE) R EIEH » HA 158 BANK » A 150 fHE
FEFIRERE - (8 STATE "IE{FE T AN S FEREE M EE -

331XF 333XF 334XF 334XG 33401F 33401G

BANK(n) 15 15 15 15 15 15
STATE(m) 10 10 10 10 10 10
TOTAL STATES 150 | 150 | 150 150 | 150 150
( (Memory locations)

34.2.1. EEF(STORE)IEEHRIEABE ¢

1. SREHETAIMARE R EHE -

2. ¥ 3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401G %1 » Fi UP #1 DOWN 3% f2 i 2
1781 BANK ARFESRES (1~15) °

3. $°F 3305F mEifk LAYEEF ( STORE ) ## - IR EEF I ~E e 12 B —RIN
RPN - FEAUICEERETRY > TP — R EEREY 20 PPesbIBERa a7 IlRE -

4. T REFIRE » EFIIREfE RIEIRBRLAPIE 2 1% » $# T STATE 1~10 {F{o[—FRHEF -
SRS T RS - RoRNE T AEETGRE R EES ST 2R ENEE
BT o IR N 2 1% - RN BRI ALSER -

3.4.2.2. MEO(RECALL)MIREHR/E B
$IHY 3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401G £ 55T & #ikfs4H - % UP 1 DOWN
FRIEIEIREO BANK JAREESEHE » FHI%STATE 1 ~ 10 FHAEA—(EiZE - e~ E
BMIBESE ~ BEHF 3310F/3330F/3340F/33401F %5158 T & il - S iBs s ik
RO > BT B EA A AR AR B e (E Bl (R BRI 0L S A Y B R BT

34.3. WAKE-UPELE
FETETHAE AT 330SF ABIHLRS AL BTN (RECALL) BHfE - HEELEE T askiikeex
EM > TGRSR S EEENE M 0 REIE 5% WAKE UP #
WAKE UP f5/r/&BEIEEsE H LCD & &~ ~ CLEAr {UFERHEUH WAKE UP I
BE > " SET" FFEZHE WAKE UP ThEE - # WAKE UP $ERIfi" 33E/A0Y" B »
%A% BANK K. STATE > Fif# STORE ## > 3305F Bl {fEssE(E - /roff# EXIT ##
L8R WAKE UP &t -

Bl PER1 4 WAKE UP ##, % ASET#%
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SR HEBANK 01 K2STATE 01 » #STORE i -

T ER3 R RA -
B BRI B EBRecall BANK 01 > STATE 01 ©

SPERS WS EE » 1 ¥WAKE UP §##5E#%CLEAr » 4% STORE $#E[IHT -
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3.4.4. AUTO SEQUENCE #¥&fEsiEH
3305F A EMEENIEZI8E > 3305F NFH 9 4H (F1 ~F9) HERHEN 4Rt > F4H&
H 16 {EEEEAEE » B BANK K STATE #KiEEFE 150 4H » E{ESEATHRE T1
(TESTTIME ) Kz T2 (DEALY TIME ) » B&fi7F 100 ms #EAE (0.1s~9.9s) e

3.4.4.1 4mEEFE={ (EDIT ) Mode
1. f% EDIT §# - [tHF EDIT fniElEseH LCD &#R” FX-XX" - “FX”
RFa4mtE 2 4HRIFEL~F9) - # STATE 1~9 H[#EE FI~F9 » 7 XX~ (LM

HEE STEPO1~16 -

2. % BANK - STATE {H @ % UP -~ DOWN 32 » A% ENTER
2y T1~ T2 {H > # UP -~ DOWN Faasesl g (g o

3. ENTER #E AT —{E B (STEP) S &E @ B 2 8% E J7 480 E H A T 5
(STEP) » =% 16 & STEP - RIT[FE STEP16 KFi#% STORE $EB[ITI5EREE
{E4mEEEIERIE] REPEAT & > A A EEEFSEERHE EXIT $#EIT]EkR
UmEEE -
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4. E%7E REPEAT(EZEMNXEDME » #% UP » DOWN §#HE 8% B H0~9999 » %

TERX

STORE fsf# REPEAT fH > ski% EXIT #EEERA4mEEME -

(AN
L0 L

| EDIT MODE ¥ EDIT &

| FX {% STATE 1~9 #E§E F1~F9

A 4

| SET BANK/STAi g

% ENTER ##
SET T1/T2
1

| ext s | sore || maT |-
l y ¥
| sermepear | | BIT

3-4 R PR E A E
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3.4.4.2 AEAEEZL (TEST ) Mode

f# TEST ## > ftAF TEST fenEBNEeH LCD &8nr" FX” > “FX” R
FHOHE > 4HAI(F1~F9) - $% STATE 1~9 T[#EfE FI~F9 » &% [ ENTER #t
UN=E): Y S

1.

it * 5% TEST ## LCD HBUR" FX" ZRZHEI 4] - RIATE#% ENTER B

2.

wEME > AFEE STATE 1~9 ## -

AERES LCD & 8r 7 SXX” 07 XXT RFEHAGHE> STEP » % HIE4S
S NG Al LCD &&8Ur  “NG” (P98 IGE=MHIEE - P B =& T
ENTER $B4 Iz el EXIT smkRflEtmE=t - M50k ( STEPOL -
Tl - T2) #% (SETP02 - T1 - T2) EHFIFTELEMIs2eE EXIT B
EE S ERED GO » HIEEE S B PASS » LCD BE/r “PASS”  HIEE
BREA M —TH Ry NG B > HE &SR A FAIL > > LCD #Ur  “FAIL" &
PEISZRECE Ay ON > AIlE HENHENAE R fy PASS BRIGISSsErnl—& » 05
GESR Ry FAIL HRIGISZ3En] —# -

B HIESE RS o EA 3 7% ENTER $8 A ZCHIE % BXIT S BERH R s
ﬁ o

BN Qg 1 6TE 2 BEER 5eple % 7% FTEST ## > RIERS01~S16 HEt5EpiZ LCDEE/RPASS °
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Blan2:4mig 1 6B BROMEASE &% T TEST ## > fRIFEFS01~S16 HEEERAER NG - HIl LCD S &R
“‘NG” (FAre) WErs s - IS mTi% ENTER fR4alzteiis EXIT sukp sttt

TEST MODE

1.¥% TEST ##
| Show Fx | Initial = F1 2.#% STATE 1~9 #EfF F1-F9

ENTER

" 3.4 ENTER #EES4GHIE,
— [T TS |1

1. fRIR F1-F9 HYN% Recall LOAD f5i4H
2
3.8 LOAD {H[E]Z GO/NG, BT GO/NG

4 EHERGE SR NG B, 3300F TR .
@@ 4.1 (EFIEH T ENTER RI4EGTHIS.
51 4.2 {FRIEET Exit BIZIERRER, [E1%] Normal Mode.
5 ERIERGE TR GO B, RIS R A5 s I e — (A
5.1 B EEEME Step HI Step + 1 4ETHE.

4.2

Normal Mode

5.2 FHiEREAg A Step AP =S GO B,
HEUR PASS, oAy PASS.
5.2 5.3 5.3 HEEmHlE Step HPHERFBE—TE R NG K,
H~ FAIL, R7RFy FAIL.

A 4 A 4 i

| Show PASS Show FAIL
v y

3-5 MR E AR E




32 M@ T

FIUE ~ BinfZEHERIEd <3

4.1 ErmEslRE T

3305F B T-E#EEIERIEN EAY GPIB / RS232 FriE v ARIE N ERS (PC) skt ARUERS
( Note Book PC ) #J GPIB / RS232 )[fiHifs » @U@Fﬁ =fEEES C fl VB FHFERE » &l
et I = A AR I S ) el AT

R#% GPIB /RS232 4rHTHAE > B o] AR R L EES ( Switching Mode Power Supply )
A B - WAEFHESR ( LOAD Regulation ) » EFEFH®L ( Centering Voltage Adjust ) 25 >
o & 7] 75 B A E AT SR B I B o 3305F Y GPIB / RS232 FrHEINAE » KNER LI E
3310F/3330F/3340F/33401F %518 T E sk 4Hr & dkikee - B n] DGE RS EE B E - fEm
A LAE PC o] DABREL S EE & sS4l ny TEARRE -

3305F e A WItEE = - — & SIMPLE(FHER) iz - —% COMPLEX(#5E) &= -

$¥1: E#EA RS232/USB/LAN k] 3305F BF » sF5e N “REMOTE” d34{# 3305F #EA
REMOTE JREE -

4.2 RS232 tpoHEE
RS232 ﬁﬁés%xéﬁ GPIB i A#EMHFEIRY > 3305F BT EEIEHE RS232 THREAVMEER I E

AT Ak

fif {52 (Baud rate ) 2 9600~115200 bps
[Efifga (Parity ) : NO
ERMIZTTEL (Data bit) : 8 bit

&5 fire (Stop bit) 21 bit

AL 3EHEH(Handshaking) : Hardware (RTS/CTS)
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TRIEMR RS232 FrEiZ#FEE LR 4 — 1 & 3305F RS232 /M EIHYAERECERE o fFHE A H K —%—
RS232 EEMELR -

RS232 port on PC RS232 port on Inside of 3305F Mainframe
3305F Load

TxD

RxD
RT=
CTS
D5R
GHO
ochD
OTR

L]

]

-

o= [n |

4-1 1&IAIAR RS232 sl

Pinl CD oK {EH(Carrier Detect)

Pin2 RXD P F-TT(Receive)

Pin3 TXD {8755 7T (Transmit)

Pin4 DTR &g 24(Data Terminal Ready)
PinS GND 4% (Ground)

Pin6 DSR Bk #(Data Set Ready)

Pin7 RTS FRE 2 (Request To Send)

Pin8 CTS B bRLAE % (Clear To Send)

Pin9 RI LS (EUHI(Ring Indicator)

PCIiwRS232 Port
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4.3 GRS

e SP: SPACE » Z=[@5-7T » ASCII 55 20H -

o | AgSAERETIR o

o NL @ e 4EHIT9E o

o NR2 : W&/ NEEEEER S P\ #4844 24 4 # FHEERNS#HT -
@l = 30.1234 > 5.0

43.1. VPR SRR A
() RSP Rar TR a I A TRl -
[1: WRSRFORaT S A LU > AILULA LIRS H -
| IERFSREEROR OPTION 23 > 4 © “LOWIHIGH” A PAfER LOW 2
HIGH - {EM& HAE BEEHH—E6EH -

432 ETEE—HHSE  (RAERER— MRS A T  ARTRE 2 450 T TT A4
£ 44 REEHSEGS - GE0S 2 B 7 RRER G —ER S
BRI - BIRRELEERTTT » Rl S R RS -

LF
LF WITH EOI
CR: LF
CR > LF WITH EOI

% 4] BOREETILE
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4.4 SIMPLE(fSER) EImiZ a7 R

SOETHEBEHDS

1XF 3XF 4XF 4XG 401F 401G

Alus(3310F,11F,12F)
RISE{SP} {NR2} { : |NL} V|IV|IV ]|V mA/us(3314F,15F,33

3XF,334XF)
Alus(3310F,11F,12F)
mA/us(3314F,15F,33

FALL{SP}{ ;| NL}

<
<
<
<

3XF,334XF)
PERD : {HIGH | LOW} {SP} {NR2} { : | NL} VIivi|iv]|v
LDONV{SP} {NR2} { ; NL} Viv|iv|iv]|vVv]v
LDOFFV{SP} {NR2} { : NL} Viv|iv|iv]|vVv]v
|CNCI:_|}CURR : {HIGH | LOW} {SP} {NR2}{ : vivlivly
CC|CURR{SP} {NR2}{ : | NL} V|V

CP : {HIGH|LOW} {SP} {NR2}{ : | NL}
CR|RES : {HIGH|LOW} {SP} {NR2}{:INL} | V | V
CRIRES{SP} {NR2}{ : INL} vV |V
CV|VOLT : {HIGH|LOW} {SP} {NR2}{:INL}| V|V |V | V

<
<

CV|VOLT{SP} {NR2}{ : | NL} V|V
;ﬁgg?ﬁ;l{ﬁf}}{NORMAHOCP|OPP| v v|v|v|v]| v [peorne suoc
OCP:START {SP} {NR2}{;|NL} viv|iv]|v|v]vVv

OCP:STEP {SP} {NR2};|NL} viv|iv]|v|v]vVv

OCP:STOP {SP} {NR2};|NL} viv|iv]|v|v]vVv

VTH {SP} {NR2};|NL} viv|iv]|v|v]vVv

OPP:START {SP} {NR2}{;|NL} Viv|iVv]|v

OPP:STEP {SP} {NR2}{;|NL} Viv|iVv]|v

OPP:STOP {SP} {NR2}{;|NL} Viv|iVv]|v

STIME {SP} {NR2}{;|NL} YA RVARY, v
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SOETHEBEHD S

IXF 3XF 4XF

4XG

A5

401F 401G

VO{SP} {NR2} { : INL} \Y \Y \Y v
VD{SP} {NR2} { : | NL} v v v Y,
RD{SP} {NR2} { : | NL} v v v Y,
I0{SP} {NR2} { ; INL} v v v Y,
RR{SP} {OFF|NR2} { ; | NL} v v v
10-1000=10-1000Hz
FREQ {NR1}; { ; I NL} v v v Y,
0=DC
Y, Y, Y,
DIM:LEV {NR2}{ ; | NL} V  [DIM LEVEL,0-10V
. v v v 0.01-0.99=1-99% DUTY
DUTY {NR1}{; | NL} Vo levele
Y, Y, Y,
DIM {OFF|ONY ; | NL} V [0:OFF1:0ON
42 REHEBHERSE

SHETHERES <

1XF

U5

3XF 4XF 4XG 401F 401G

RISE{?} { : INL} V| v|v]|yv Hit
FALL{?}{ : | NL} V| |v]|vVv]|v Hit
PERD : {HIGH|LOW}{?} { ;| NL} v | |v]|vVv|v Ht A
LDONV {?}{ : | NL} V | V| V|V |V |V |#sen
LDOFFV {?}{ : NL} V | V| V|V |V |V |#sauen
CC|CURR : {HIGH|LOW} {?} {;|NL} V| v ]v|vV it HHH
CCICURR {?} { : INL} V|V (e
CP : {HIGH|LOW} {?} { ;I NL} v | |v]|vVv|v Ht A
CR|RES : {HIGH|LOW} {?} {;[NL} V| v ]v|vV it HHH
CRIRES {?} { : INL} V|V (e
CV|VOLT : {HIGH|LOW} {?} {;|NL} V| v ]v|vV it HHH
CVIVOLT{?} { :|NL} V | V|
1:NORMAL
2:0CP
TCONFIG {?}{;|NL} \ \% \ \% \% V |3:0rPP
4:SHORT
gS;lSlF and 33401G NOT
OCP: START {?} {;|NL} v v |V V| V|t
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A5k

s THER(HS %

1XF‘ 3XF 4XF 4XG 401F 401G

OCP: STEP {?}{;|NL} V|iV| Vv |Vv]vVv V [
OCP: STOP {?}{;|NL} V|iV| Vv |Vv]vVv V [
VTH {?}{;INL} V|iv]|v]|Vv |V VAR o
OPP: START {?} {;|NL} VIiVv]|vVv|V HHHE
OPP: STEP {?}{;|NL} VIiVv]|vVv|V HHHE A
OPP: STOP {?}{;|NL} VIiVv]|vVv|V HHHH
STIME {?}{;INL} VIiVv]|Vv|V HHHE
OCP {?}{ ; | NL} V| V]| V]| V]V V |
OPP {?}{ ; | NL} V| V]| V]|V HitH HHHH
VO {?H ; | NL} VI|ivVv]|v V  |HH
VD {?}{; | NL} VI|ivVv]yv V  |HH
RD {?}{ ; | NL} VI|ivVv]yv V  |HH
10 {?X{ ; | NL} VI|ivVv]|v V  |HH
RR {?}{; | NL} Y, OFF or ###
FREQ {?}{ ; | NL} VI|V]|V \Y,

DIM: LEV {?}{ ; | NL} V|Vv]|V V|
DUTY {?}{ ; | NL} V|Vv]|V Vo |##

DIM {?}{ ; | NL} VI|Vv]|V V |0:OFF1:0ON
BW {?} {; | NL} VI|ivVv]v V  [0:LO 1:HI
AVG {2} {; | NL} VI|ivVv]v v

LEDNO {?}{: | NL} VI|iv]yv Y,

* 43 WHEHEEREGSR
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LIMIT 5% AU5kE

IXF 3XF 4XF 4XG 401F 401G
NL} v iv]|v]v]v]yv

IH| IL{SPYNR2}{ :
IHIIL {2} : [ NL}
WH | WL{SPKNR2} :
WH | WL {2} ; INL}
VH | VL{SPKNR2} :
VHI| VL {24 ; INL}
SVH | SVL{SP{NR2} :
SVH| SVL {?}{ : INL}

NL}

HiHE B

NL}

HiHE HHHH

I <[ < <] <[ <

NL}

I <| <[ < <[ <] <
I <| <[ < <[ <] <
I <| <[ < <[ <<
I <| <[ < <[ <<

V
= 44 LIMIT 55

HiH HHAH

\%
\%
\%
\%
\%
\%
V
=
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RI5k

LOAD {SPXON|OFF} {; | NL} v |[v]|]Vv]|yvVv \Y, \Y;

LOAD {?} {; | NL} v|Vv|Vv|Vv]|yV V | 0:OFF1:0ON
MODE {SP} {CC|CR|CV|CP}{ : NL} V|V|Vv]|Vv

MODE {SP}{CC | CR | CV | }{: NL} V| |V|Vv|vVv]yvV v

MODE {LED} { ; NL} VI|Vv]|]V v

0:CC 1.CR 2:CV 3: CP
4:LED

V  |331xF & 333XF not LED
MODE

33401F not CP Mode

MODE {?} { ; | NL}

<
<
<
<
<

SHORt {SP} {ON| OFF} { ; | NL} v [v ]|V |V V \Y;

SHORt {?} { ; | NL} V| V| Vv]|]Vv]yvV V | 0:OFF1:0ON

PRESet {SP} {ON| OFF} { ; | NL} v [v ]|V |V V \Y;

PRESet {?} { ; | NL} VI| iv]|]v]|yvVv \Y, V | 0:OFF1:ON
vV |V

SENSe {SP} {ON| AUTO } { ; | NL}
SENSe {SP} {ON| OFF } { ; | NL}

<
<
<
<

0 : OFF/AUTO 1 : ON

SENSe {?}{: | NL} V{iVv]|Vv]|]Vv|yV v

334XXF Not AUTO
LEVEI {SP} { LOW | HIGH} { ; | NL} v | |v|v|vVv

0:LOW
LEVEI {?} {; | NL} v | v ]|Vv]|yvVv

1 : HIGH
LEV{SP} {LOW |HIGH}{: | NL} v |V |V ]|V

0:LOW
LEV {2} {; | NL} v | v ]|Vv]|yvVv

1 : HIGH
DYN {SP} {ON| OFF} {; | NL} V| V]|Vv]V
DYN {?} {; | NL} v |V |V ]|V 0:OFF1:ON
CLR{; |NL} v|Vv]|Vv|Vv |V \Y
ERRor {?}{ ; | NL} v|Vv]|Vv|Vv |V \Y
NO {SP} GOOD {?X ; | NL} v [v]|Vv]|]yvVv \Y, V | 0:GO1:NG
NG {?}{; | NL} v [v]|Vv]|]yvVv \Y; V | 0:GO1:NG
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A5

IXF 3XF 4XF 4XG 401F 401G it
PROTect {?}{ ; | NL} V| iv]|]v]|]yvVv \Y; \Y,
CCR{SPHAUTO|R2} ; |NL} (NOTE 1) V| Vv| Vv|Vv|]yVv \Y;
NGENABLE{SPXON| OFF}{ ; | NL} VI iv]|]v]yvVv \Y; \Y,
POLAR{SP}{POS|NEGX ; | NL} v iv|iv|v]yv Y,
START{; | NL} V| iv]|]Vv]|]yvVv \Y; \Y,
STOP{; | NL} V| v]|]v]|]yvVv \Y; \Y;
TESTING {?}{ : | NL} VI viv]|v]v | v [T
% 4-5STAGE dns%

Ziian< - BPERIEAAARY

COMMAND NOTE RETURN
CHAN {SPH1|2}[A | B]{; | NL} = 3'3%{?5’523(1@”‘1
CHAN {2 : | NL} A e rand {112} [A]B]

) m=1~10 n=1~15
RECALL SR amloml 37| 1L m:STATE , n:BANK
) m=1~10 n=1~15
STORE {2 i | 7 XL m:STATE , n:BANK
REMOTE { : | NL} RS232/USB/LAN command
LOCAL{ : | NL} RS232/USB/LAN command
NAME {?} {: | NL} “XXXXX
*RST { ;| NL}
SYNC : LOAD {SP} {ON|OFF}{ : | NL}
46 REmASER

AR« BT BEAAAR

COMMAND 331XF 333XF 334XF 33401F RETURN
MEASure : CURRent{?} : | NL} Y% Y% % v Bt A
MEASure : VOLTage{?X : | NL} v V Y, v Bt A
MEASure : POWer{?¥ : | NL} v V Y, v Bt A
MEAS : VC{?X ; | NL} Y% % Y% V| A

*® 47T HEMSE
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COMMAND IXF 3XF 4XF 4XG 401F 401G RETURN

GLOB : PRES{SPH{ON|OFF|1]0}{; |NL} v vV |V
GLOB : LOAD{fSPHON|OFF| 1|0} : |NL} v|iv]|v]|vVv ]|V v
GLOB : MODE{SPHCC|CR|cV|CP}{ : |NL} v| v ]|v]|vV (*9)
GLOB : MODE{SPH{CC|CR|CV|CP|LEDX : |NL} vV |V (*9)
GLOB : MODE{SPHCC|CR|CV|LED}{ ; |NL} v|Vv]| v v (*9)
GLOB : SHOR{SPH ON|OFF|1]0} ; |NL} v v|Vv]| v v (*9)
GLOB : DYN{SPHON|OFF| 1[0} : INL} v|v]|v]|yv (*9)
GLOB : LEV{SPKHIGH |LOW |01} : |NL} v|v]|v]|yv (*9)
GLOB : RANG{SPY LOW |HIGH | 1|2} ; |NL} v|iv|v]|vVv ]|V Y, (*9)
GLOB : MEAS : CURR{?}{ : |NL} v]iv]|v|v]wv v | #rran
GLOB : MEAS : VOLT{?}{: |NL} v|iv]|v|v]wv v | #rran
2% 4-8 GLOBE 2%
BEE:

1. E@xﬁfﬁﬁl%@??& ( A/Arms) °

2. EMHEALAEE (Q) -

3. EEERERALARER (V/Vms) -

4. HEEHERALRZF) (ms) e

5. R (SLEW-RATE) B B2 /M8 (Alus) ©

6. BRREALAMZ (Hz) -

7. DEREALAEER (W) e

8. VA B RRZ (VA)-

9. (*9)CR DYNIHAE * KRAF T FrR:

a.  3305F r2.15f LLIE R -

3310F rl.11AR AR R -
3311F rl. 1R PR B A ©
3312F rl. 1 1AR AR R -
3314F rl. 1R AR EL A ©
3315F rl.11AR AR R -

o a0 o
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MPPT CC/CR/CV HztzREH :

1.LAMPPT CC mode M5 Afl @ 55 1E BE AR AR EERIS CCstart=>CCstop$k i MPPEE AN [El4-2(E F
B BT RAE RN iR B AE2{E 5 » E2(EP BRIEMPPR AT THEEI(P&O) I E B
MPPEAIE4-3 » EHEEF 4SRN > 5C8%—ZMPPH > MEEETER&2 ©

A 1. Enter CCstop (max value) and CCstart (minimum
..................... e SR ¥/ T |
value)for the range where max power to be
:r searched.
p : (Note: This does not search out of the range)
........ e ........ (VL) Next, set VH (Upper limit) and VL (Low limit).
The scan will stop when exceeded this value.
Y g > (*V limit is effective while P&O method is
: (C‘Cs;tart) (CCstop) Current functioning. When exceeded this value while in
C Cstop P&O method, MPPT will restart.)
A
v 2. Enter Scan step (current step width) and
or Scan Tstep (step time) when searching
P max power)
o ; Current
(Scan step),(Scan Tstep)
®l4-2
A
1. Setwmin (Minimum step width{of first)) and wmax (Max step
width) and set PO Tstep (step time)
Power
> 2. Set the step width of P&OMethod)
: i Current The following two settings are made.
(wmin),(Tstep) (wmax),(Tstep)
(1) Scount : When the load changes in one direction, and the power
Change the step width in accordance is increased (or decreased) , change the ste;)'»vi(ltl1 in
to the {SCount) and (Srate). accordance to the number of occurrence seriously.

(2) Srate (change rate) when changing the step width.

Bl4-3a
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*When (SCount) =3 =)

P ~ ol

width is given as (wnow):
(wnow) = {wmin)

Procedure-2:: (MPPT operation by P&0 Method)

After finding the starting point, it will start to increase the current
at minimum step width (wmin) and step time (PO Tstep). As
the power increased, it will increase the current.

When the power is increased continuously, the step width is
increased in accordance to the number of continuous

/A/
>>>—>
//:\ A

(wm:in) {wn.ow’)

Y

frequency.

The step width is increased if number of step width change
frequency (Scount) and continuous frequency are met.

The increase of the load step width is changed at the specified

change rate (Srate).

Itis shown as follow when the step width is given in (wnow')

wnow'= wnow + wnow * SRate

This value is the present step width.

wnow = wnow’

Change width (wnow) increases up to maximum change

width{wmax).

®4-3b

MPPT CC/CR/CV 54 : #1208k LA Y331 XFIFE4H %Y

Command Description Specification
MPPT:MODE{SP} {CC|CR|CV}{NL} | Select MPPT mode (CC ~CR ~CV)
MPPT:CC:START{SP} {NR2} {NL} Set CC mode starting current of whole same as CC range 2

scan ’ unit : A

MPPT:CC:STOP{SP} {NR2} {NL}

Set CC mode end current value at the
end of whole scan @ unit : A

Same

as CC range 2

MPPT:CC: VL{SP}{NR2} {NL}

Set CC mode stop whole scan lower limit
voltage to P&0 > unit : V

Same

as DWM range

MPPT:CC: VH{SP} {NR2} {NL}

Set CC mode stop whole scan upper limit
voltage to P&0 > unit : V

Same

as DWM range

MPPT:CC:Wmin{SP} {NR1}{NL}

Set CC mode minimum current change
width at MPPT > unit : A

Same

as CC range 2

MPPT:CC:Wmax {SP} {NR1} {NL}

Set CC mode maximum current change
width at MPPT > unit : A

same

as CC range 2

MPPT:CR: START{SP} {NR2} {NL}

Set CR mode starting resistance of
whole scan > unit : Q)

same

as CR range 1

MPPT:CR: STOP{SP} {NR2} {NL}

Set CR mode end resistance value at the
end of whole scan > unit : Q

same

as CR range 1

MPPT:CR: VL{SP} {NR2} {NL}

Set CR mode stop whole scan lower
voltage to P&0 > unit:V

same

as DVM range

MPPT:CR: VH{SP} {NR2} {NL}

Set CR mode stop whole scan upper
voltage to P&0 > unit:V

same

as DVM range

MPPT:CR:Wmin{SP} {NR1} {NL}

Set CR mode minimum conductance change
width at MPPT > unit : Q

same

as CR range 1

ex: 20Q=50mSiemens
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MPPT:CR: Wmax {SP} {NR1} {NL}

Set CR mode maximum conductance change
width at MPPT > unit : Q

same as CR range 1
ex: 20Q=50mSiemens

MPPT:CV:START{SP} {NR2} {NL}

Set CV mode starting voltage of whole
scan > unit : V

same as CV range 2

MPPT:CV:STOP{SP} {NR2} {NL}

Set CV mode end voltage value at the
end of whole scan - unit :V

same as CV range 2

MPPT:CV: IL{SP}{NR2} {NL}

Set CV mode stop whole scan lower limit
current to P&0 > unit : A

same as DAM range

MPPT:CV: TH{SP}{NR2} {NL}

Set CC mode stop whole scan upper limit
current to P& > unit : A

same as DAM range

MPPT:CV:Wmin{SP} {NR1} {NL}

Set CV mode minimum voltage change
width at MPPT > unit :V

same as CV range 2

MPPT:CV:Wmax {SP} {NR1} {NL}

Set CV mode maximum voltage change
width at MPPT > unit :V

same as CV range 2

MPPT: SCAN: STEP{SP} {NR1} {NL}

Set step value in whole scan
1~2000count

60000 or 62500
count=Full scale

MPPT:SCAN: Tstep{SP} {NR1}{NL} | Set time step value in whole scan ° 10~2000ms
unit : ms
MPPT:PO: Tstep{SP} {NR1}{NL} Set time step value in P&0 > unit : ms 10~2000ms

MPPT:PO: TIME{SP} {NR1} {NL}

Set P&0 time > unit : sec

10~3600000sec

MPPT: SRATE {SP} {NR2} {NL}

Set step width change rate

0.01~1.00=1%~100%

MPPT: SCOUNT {SP} {NR1 } {NL }

Set step width change judgment step no

2~100

MPPT{SP} {ON|OFF} {NL}

Set MPPT start or stop test

MPP?{NL}

Read MPP value > format:” V,I,P”
(voltage, current, power) » If electronic
load echo ” END” mean no new MPP value
on Memory

&if51: MPPT CC MODE

REM
MPPT:MODE CC

MPPT:CC:START 0.5
MPPT:CC:STOP 1.0
MPPT:CC:VH 13.0

MPPT:CC:VL 0.0
MPPT:CC:Wmin 0. 01
MPPT:CC:Wmax 0.1
MPPT:SRATE 0.5
MPPT : SCAN: STEP 10
MPPT:SCAN:Tstep 10
MPPT:PO:Tstep 10
MPPT:PO:TIME 10
MPPT: SCOUNT 3

MPPT ON
MPP? = 12.418,1.0010, 12. 430
MPP? = 12.417,1.0020, 12. 441
MPP? = 12. 418, 1. 0020, 12. 442
MPPT OFF
MPP? = 12. 416, 1. 0020, 12. 440

MPP? = END
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#if512: MPPT CR MODE

REM

MPPT:MODE CR
MPPT:CR:START 24.0
MPPT:CR:STOP 12.0
MPPT:CR:VH 13.0
MPPT:CR:VL 0.0
MPPT:CR:Wmin 3000
MPPT: CR:Wmax 60
MPPT: SRATE 0. 5
MPPT: SCAN:STEP 10
MPPT:SCAN: Tstep 10
MPPT:PO:Tstep 10
MPPT:PO:TIME 10
MPPT: SCOUNT 3

MPPT ON
MPP? = 12.411,1.0140, 12. 584
MPP? = 12.326,1.0110, 12. 461
MPP? = END
MPPT OFF
#if53: MPPT CV MODE
REM

MPPT:MODE CV
MPPT:CV:START 8
MPPT:CV:STOP 12. 2
MPPT:CV:IH 1.1
MPPT:CV:IL 0.0
MPPT:CV:Wmin 0. 01
MPPT: SRATE 0. 5
MPPT : SCAN:STEP 10
MPPT:SCAN:Tstep 10
MPPT:PO:Tstep 10
MPPT:PO:TIME 10

MPPT ON

MPP? = 12.201, 1. 0020, 12. 225
MPP? = 12.201, 1. 0020, 12. 225
MPP? = 12.202, 1. 0020, 12. 226
MPP? = 12.190, 1. 0030, 12. 226
MPP? = 12.201, 1. 0020, 12. 225
MPP? = 12.201, 1. 0020, 12. 225
MPP? = 12.191, 1. 0030, 12. 227
MPP? = END

MPPT OFF
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AUTO SEQUENCE : A iAW

AUTO SEQUENCE COMMAND NOTE RETURN

FILE {SP}{n}{ : | NL} n=1~9 1~9

STEP {SP} {n} {; I NL} n=1~16 1~16

TOTSTEP {SP} {n}{ : | NL} Total step n=1~16 1~16

. m=1~10 n=1~15

SR Rl 3 L m:STATE , n:BANK

T1{SP}{NR2}{; | NL} 0.1~9.9(s) 0.1~9.9(sec)

T2 {SP}{NR2}{ ;: NL} 0.1~9.9(s) 0.1~9.9(sec)

SAVE { : NL} Save “File n” data

REPEAT {SP} {n} { ; | NL} n=0~9999 0~9999
AUTO REPLY

RUN {SP} {F} {n} { ; | NL} n=1~9 “PASS” or “FAIL:XX”

(XX=NG STEP)

% 4-9 AUTO SEQUENCE #i<>
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4.5 COMPLEX(#E5%)BIniEE e S5 R

A5

SOETHEBEMS fhist
1XF 3XF‘ 4XF 4XG 401F 401G

Alus(3310F,11F,12F),
mA/us(3314F,15F,333XF,334XF)
Alus(3310F,11F,12F),

[PRESet : JRISE {SP} {NR2} {:INL} [V |[Vv]| Vv |V

[PRESet : ] FALL {SP}{ : | NL} viv]|vVv|v
mA/us(3314F,15F,333XF 334XF)

[PRESet : ] PERI| PERD : HIGH | LOW

{SP} {NR2} { : NL} VIV VY Y

[PRESet : ] LDONV{SP} {NR2} {;INL} |V |V | V |V |V | V

[PRESet : ] LDOFfv{SP} {NR2} {;INL} |V |V | V |V ]|V | V

[PRESet : ] CC/ CURR : {HIGH| LOW}

{SP} {NR2}{ ; | NL} VIV VY

[PRESet : ] CCl CURR{SP}{NR2}{ : v | v

| NL}

[PRESet : ] CP : {HIGH|LOW} {SP}

(NR2}{ : NL} ViV VY

[PRESet : ] CRIRES : {HIGH | LOW} vivlv v

{SP} {NR2}{ : | NL}
[PRESet : ] CRIRES{SP}{NR2}{ : | NL} V|V

[PRESet : ] CVI VOLT : {HIGH| LOW}
{SP} {NR2}{ ; | NL}

[PRESet : ] CV VOLT{SP}{NR2}{ : | NL}

[PRESet : ]TCONFIG {SP}
{NORMAL|OCP | OPP|SHORTX;|NL}

[PRESet : ] OCP:START {SP} {NR2}{;|NL}
[PRESet : ] OCP:STEP {SP} {NR2}{;|NL}
[PRESet : ] OCP:STOP {SP} {NR2}{;|NL}
[PRESet : ] VTH {SP} {NR2}{;|NL}
[PRESet : ] OPP:START {SP} {NR2}{;|NL}
[PRESet : ] OPP:STEP {SP} {NR2}{;|NL}
[PRESet : ] OPP:STOP {SP} {NR2}{;|NL}
[PRESet : ] STIME {SP} {NR2}{;|NL}

401F and 401G NOT OPP

< I <1< <] < [<
< I <1< <] < [<

I <|I<[<I<K<I<[<K<|<] <
I <|I<[<K<<K<I<[K|<] <
I <|I<[<I<K<I<[<K<|<] <
I <|I<[<I<K<I<[<K<|<] <
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2L =Y PPN ﬂ%ﬁ o
SR ETEE R EGS sk
1XF‘3XF AXF 4XG 401F\401G

ON: START MPP
TRACE(*9)

SET MPPT RECORD TIME,

[PRESet : ] MPPT{SPHON|OFF} { ; INL} | V

[PRESet : | MPPTIME{SP}n{ ; | NL} Y, R
[PRESet : | VO{SP} {NR2! { : | NL} viv]v]|v

[PRESet : ] VD{SP} {NR2} { ; | NL} viv]v]|v

[PRESet : | RD{SP} {NR2! { ;| NL} viv]v]|v

[PRESet : ] 10{SP} {NR2! { : | NL} viv]v]|v

[PRESet : | RR{SP} {OFF|NR2} { : | NL} v | v

[PRESet : JFREQ {NR1}: { ; | NL} v| v | v |y [Ho1000=10-1000Rz

0=DC
334XF DIM LEVEL,0-10V
334XG DIM LEVEL,0-12V

0.01-0.99=1-99% DUTY
CYCLE

[PRESet : ]DIM:LEV {NR2}

<
<
<
<

[PRESet : ]DUTY {NR1}{ ; | NL}

[PRESet : |BW{SP} {LO|HI} {; | NL}
[PRESet : JAVG{SPHn}{ ; INL}

n=1/2/4/8/16/32/64

n=1-99 ,SET LED
NUMBER

< [<|I<]| <
< [<|I<]| <
< [<|I<]| <
< [<|I<]| <

[PRESet : JLEDNO{SPKn}{ : | NL}

* 4-0B ETHEREM SR
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TGk
EHTHEBEDS fst

IXF 3XF 4XF 4XG 401F 401G

[PRESet : ] RISE{?} { ; |NL} V| iv]|v]|yV HitH
[PRESet : ] FALL{?}{ ; | NL} V| iv]|v]|yV HitH
[PRESet : | PERI| PERD : {HIGH|LOW}{?} {:INL}| V | V | V | V Hitt A
[PRESet : ] LDONv {?}{ : | NL} V|V |V |V |V |V |##raaun
[PRESet : ] LDOFfv {?}{ : | NL} V|V |V |V |V |V |##raaun
[PRESet : ] CCl CURR : {HIGH|LOW} {?} { ;| NL} Vv, iv]|v]|yvV HitH A
[PRESet : ] CCl CURR{?} { : | NL} V| V|
[PRESet : ] CP : {HIGH|LOW} {?} { : NL} Vv, iv]|v]|yvV HitH A
[PRESet : ] CRIRES : {HIGH | LOW} {?} { : | NL} Vv | v]|v]|yV HitH A
[PRESet : ] CRIRES{?} { : INL} V|V
[PRESet : ] CVI VOLT : {HIGH| LOW} {?} { : | NL} VIiv]|v|vVv HHHE
[PRESet : ] CVI VOLT{?} { ; | NL} V|V
1:NORMAL
2:0CP
[PRESet : ] TCONFIG {?}{;|NL} v iv]|iv]|v v| v [3OPP
4:SHORT
401F & 401G
Not OPP
[PRESet : ] OCP: START {?} {;|NL} V|V |V |V ]| V| V |#araeun
[PRESet : ] OCP: STEP {?}{;|NL} V|V |V |V ]| V| V |#rraaun
[PRESet : ] OCP: STOP {?}{;|NL} V|V |V |V ]| V|V |#araaun
[PRESet : ] VTH {?}{;|NL} V|V |V |V ]| V]| V |#araaun
[PRESet : | OPP: START {?} {;|NL} v|v]v]|yv HitH
[PRESet : ] OPP: STEP {?}{;|NL} v|v]v]|yv HitH
[PRESet : ] OPP: STOP {?}{;|NL} v|v]v]|yv HitH
[PRESet : | STIME {?}{;|NL} v|v]v]|yv HitH
[PRESet : ] VO {?};INL} V| V| V| Vv |uam
[PRESet : ] VD {?}{;|NL} V| V| V| Vv |uam
[PRESet : ] RD {?};|NL} V| V| V| Vv |uam
[PRESet : 110 {?}{;|NL} V| V| V| Vv |uam
[PRESet : ] RR {?}{;|NL} v| v et b
[PRESet : ] FREQ {?};|NL} V|Vv]v]|v
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RIS
IXF 3XF 4XF 4XG 401F 401G
[PRESet : ] DIM: LEV {?}{;|NL} V| V|V |V |#e

EHHEREGS

[PRESet : ] DUTY {?X;|NL} Hit
[PRESet : ] DIM {?X;|NL} 0:OFF1:ON
[PRESet : ] BW {?} {; | NL} 0:LO 1:HI

[PRESet : ] AVG {?}{; | NL}
[PRESet : ] LEDNO {?}{; | NL}

<[ <|1<[<[<
< I <|1<[<[I<
< I <|1<[<[<
< I <|1<[<[I<

* 4-3B HHTHEREM SR

RIS
LIMIT &<

IXF 3XF 4XF/G 4XG 401F 401G f{f::

LIMit : CURRent : {HIGH | LOWH{SPYNR2{ : INL}| V | V v v [ Vv v
LIMit : CURRent : {HIGH | LOW }{?}{ : I NL} vV |V v v [ Vv vV [mt
IH | IL{SPKNR2X : | NL} v |V Y, vV | Vv Y,
IH[IL {2} ; | NL} v [ Vv V vV | Vv V
LIMit : POWer : {HIGH | LOW }{SPK{NR2}{ : | NL} Y v v [ v V
LIMit : POWer : {HIGH | LOW }{?}{ : | NL} Y v v [ Vv vV [m s
WH | WL{SPH{NR2} : | NL} v |V Y, vV | Vv v
WH | WL {?}{ : NL} vV | Vv Y, v | Vv Vo [m
LIMit : VOLTage : {HIGH| LOW H{SPYNR2}{ : INL}| V | V v v | Vv %
LIMit : VOLTage : {HIGH| LOW }{?} : INL} Y Y] v [ v vV [m s
VH | VL{SPYNR2} : | NL} Y v v [ Vv v
VH | VL {2}{ ; INL} v |V Y, vV |V V[
SVH | SVL{SPKNR2} : | NL} Y v v [ Vv v
SVH | SVL {?}{ : | NL} vV | Vv Y, v | Vv Vo |m

% 4-4B LIMIT s
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A5

it
1XF 3XF 4XF 4XG 401F 401G
[STATe : ] LOAD {SP}{ON| OFF} { ; | NL} V|V]|V]|V ]|V \Y
: OFF
[STATe : ] LOAD {?}{; | NL} V|V]|V]|V ]|V \Y (1)ng
[STATe : ] MODE {SP} {CC|CR|CV|CP}{:;NL} | V | V [ V | V
[STATe : ]| MODE {SP}{CC | CR | CV | }{: NL} V|V
[STATe : ] MODE {LED} { ; NL} v iv|v] v
0|1/2|3|4 :
[STATe : | MODE {?} { ; | NL} VIV V|V |V] V |GEeees
CP Mode
[STATe : ] SHORt {SP} {ON| OFF} { ; | NL} V|V ]|V]|V]|V \Y;
[STATe : ] SHORt {?} { ; | NL} v iv|iv]|v]|vVv]V ngzF
[STATe : ] PRESet {SP} {ON| OFF} { ; | NL} V| Vv]|Vv]|V ]|V V
[STATe : ] PRESet {?} {; | NL} v|iv|iv]|v]|vVv]V 238?
[STATe : ] SENSe {SP} {ON|AUTO } {; | NL} vV | V
[STATe : ] SENSe {SP} {ON| OFF } { ; | NL} V|V |V V
0 : OFF/AUTO
[STATe : ] SENSe {?} {: | NL} V|V]|V ]|V 1:ON
V V  [3340F Not AUTO
[STATe : ] LEVEI {SP} { LOW | HIGH} { ; | NL} V| V| V]V
[STATe : ] LEVEI {7} { ; | NL} v | v/ iv]|yv 0:LOW
1: HIGH
[STATe : ] LEV{SP} {LOW | HIGH} { ; | NL} VI iv]|Vv ]V
: LOW
[STATe : ] LEV {?}{; |NL} VI|iv]|Vv ]V 0:LO
1: HIGH
[STATe : ] DYNamic {SP} {ON| OFF} { ; | NL} V|V ]|V ]|V
[STATe : ] DYNamic {?} { ; | NL} V| iv]|Vv ]V cl)fSEF
[STATe : ] CLR{; | NL} V|V]|V]|V ]|V \Y;
[STATe : ] ERRor {?}{; | NL} V|V]|V]|V ]|V \Y;
[STATe : ] NO {SP} GOOD {?}{ ; | NL} vVv|iv|iv]|v]|vVv]V 2358
[STATe : ] NG {?}{; | NL} viviv|iv|iv]v] Z N
1:NG
[STATe : ] PROTect {?}{ ; | NL} vVv|iv|v]|v|Vv] vV
[STATe : ] CCR{SPH{AUTO|R2}{ ; | NL}
(NOTEL) v|iv|iv]|v]|vVv]V
[STATe : ] NGENABLE{SP}{ON| OFF}{ ; | NL} V|V]|V]|V ]|V V
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STAGE COMMAND

MODEL

REMARK

[STATe : JPOLAR{SPKPOS|NEGYK : [NL} | Vv

[STATe : [START{; | NL} V| V]|V|V \Y; \Y;
[STATe : |[STOP{; | NL} V| V]|V|Vv \Y; \Y;
0: TEST END -

. N

[STATe : ] TESTING {?}{ ; | NL} v iv| v]|vVv ]V N
% 4-5B STAGE @5
L | BERIEAEARL
COMMAND NOTE RETURN

. . A|B “for 333XF and
[SYStem : ] CHANnel {SP} {1]2 }AIB] {: I NL} 33401F 33401G

. . Al B “for 333XF and
[SYStem : ] CHANnel {?}{ ; | NL} 33401F 33401G {112} [A | B]
[SYStem : ] RECall {SP} {m [,n] ¥ : | NL} m=1~10 n=1~15
[SYStem : ] STORe {SP}{m [,n] ¥ : | NL} m=1~10 n=1~15
[SYStem : ] REMOTE { : | NL} RS232/USB/LAN command
[SYStem : ] LOCAL{ : | NL} RS232/USB/LAN command
[SYStem : ] NAME {?} { ;| NL} “XXXXX”
[SYStem : J*RST { ; | NL}
[SYStem : ] SYNC : LOAD {SP} {ON|OFF} { ;|
NL}

# 4-6B RS FR
MR - WETERAAR
COMMAND 331XF 333XF 334XF 33401F RETURN

MEASure : CURRent{?} : | NL} v Y% Y, v Bt A
MEASure : VOLTage{?}X : | NL} v V Y, v Bt A
MEASure : POWer{?¥ : | NL} v V Y, v Bt A
MEAS : VC{?} ; I NL} v Y% v v HHE AR HEAEE A

# 4-7B JEMSFE




3305F fHAIF-fit 53

COMMAND 1XF 3XF 4XF 4XG 401F 401G NOTE

GLOBe : [STATe : ] PRESet {SPH{ON | OFF | 1 | 0} | NL} | V V|V

GLOBe : [STATe : ] LOAD {SPH{ON | OFF | 1 | O{; | NL} Viv|Vv ]|V |V Vv
GLOBe : [STATe : |MODE {SPH{CC |CR|CV |CPH{: INL}| V[V |V |V *9
GLOBe : [STATe : ]| MODE {SPHCC | CR | CV | {5 | NL} Viv]|Vv ]|V |V Vv
GLOBe : [STATe : ] MODE {SPH{LED ¥ ; | NL} VIV ]|V Vv *9
GLOBe : [STATe : ] SHORt {SP}{ON | OFF | 1 | O} | NL} | V V|V *9
GLOBe : [STATe : ] DYNamic {SPKON | OFF | 1 |0 [NL}} V|V |V | V *9
GLOBe : [STATe : ] LEVel {SPKHIGH | LOW |1 |OK: [NL}| V[V |V |V *9
GLOBe : MEASure : CURRent {?{; | NL} VIiV|V|V |V \
GLOBe : MEASure : VOLTage {?{; | NL} V|IV]|V \% \%

2 4-8B GLOBE &%

BfsE -

BN Ry Zet% (A/Arms) e
BEPHEENT B (Q) -
BN R fREF (V/Vrms ) e
BEHAREAL AR (ms) ©

A2 (SLEW-RATE ) AL B ZA3/i) (Alus)
BRREEAT B2 (Hz) »
TP R R (W) °

VA HALBRZE (VA) -

(*9) CR DYNIJJEE » IR0 T Fiow:
3305F r2. 15k A& R -
3310F rl. 11 AR AR RLH -
3311F r1.1 1R PATREL A -
3312F rl.11AREARRLAT -
3314F r1.1 1R AR A -
3315F rl.11AR AR RLAT -

O 0 =Ny W

;o a0 o
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AUTO SEQUENCE : ¥tFr A AR5 4H AR

AUTO SEQUENCE COMMAND NOTE RETURN

FILE {SP}{n}{ : | NL} n=1~9 1~9

STEP {SP} {n} { ; I NL} n=1~16 1~16

TOTSTEP {SP} {n}{ : | NL} Total step n=1~16 1~16

. m=1~10 n=1~15

S i 7L m:STATE , n:BANK

T1{SP}{NR2}{; |NL} 0.1~9.9(s) 0.1~9.9(sec)

T2 {SP}{NR2}{ ; | NL} 0.1~9.9(s) 0.1~9.9(sec)

SAVE {; | NL} Save “File n” data

REPEAT {SP} {n} { : I NL} n=0~9999 0~9999
AUTO REPLY

RUN {SP} {F} {n} { ; | NL} n=1~9 “PASS” or “FAIL: XX

(XX=NG STEP)

¢ 4-9B AUTO SEQUENCE f<5
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4.6 EimZEHld <SR

RISE
-2

4.6.1. PRESET 5 7EMIEEHE T & #E M THRE

[ PRESet : ] RISE {SP}{NR2}{ ; |NL}
[ PRESet : [RISE ? {: |NL)

FR © SE NI R SR (SLEW-RATE ) AY_EFFRER -

3 -

L.

2.
3.

FALL
&

BEERR EAEENERSHEEEER SR LHEEHERER
(DYNAMIC) « EFHEFfE (RISE) B TNEERFRE (FALL ) HIRE R5e ML
A RIS E E VR R A/ NECRRTEUE - BRIS SRR -

B B/ VA EURy NECER SR 4 i -

NEE TR R EUE S A TR T R s SRS > Al 3305F MMEg AT ETE
Bk H RS IR A I o

R By ZeES8F) (Alus) 0 3310F > 3311F » 3312F -

AN B2 FD (mAfus ) 3314F > 3315F » 333XF » 334XF » 334XG o

[ PRESet : ] FALL{SP}{ ; |NL}
[PRESet : JFALL 2 {: |NL)

FiR © BENEE I RS (SLEW-RATE ) AY NEERER -

R -

L.

2.

3.
4.

BRI R E 2 2t A EE R SR N ERE AR o TR
(FALL) B FF}B%RT (RISE) AYE%E B5e &81T -

T TR EE S A E - A E S HASES > A 3305F #EEAHZETE
AR A S R E -

BRI By ZeBEI8F) (Alus) 0 3310F > 3311F » 3312F -

RN B2 FD (mAfs ) 3314F > 3315F » 333XF » 334XF » 334XG °

PERI or PERD

&=

[ PRESet : ] PERI| PERD : HIGH | LOW{SP}{ NR2}{ ; |NL}
[ PRESet : ] PERI|PERD : HIGH|LOW ? { ; |NL}

P& BCEMIEEHENRE (DYNAMIC) &#FHY Tlow Al Thigh%afE -

3 -

N e

Ej#E (DYNAMIC ) E#EU R AR TLOW B THIGHAY4HAY -

TLOW Ei THIGH HYRYEEEME R/ NGB - R ap SRy -
BUEMN R VAU B Ry N EE 5 L -

TEERY TLOW ¢ THIGH #(EEEE T &R AFRISES > 3305F HES -
ez ETaEE e % TLOW 5 THIGH #(8 -

B /=R (ms) e
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LDONv
#%z% [ PRESet : ] LDONv {SP}{NR2}{ : |NL}
[ PRESet : JLDONv ? { 5 |NL)
Fii& © 3% EFIZEEL LOAD ON ZEJEE -
siBH ¢ tbanS et e BT E &L LOAD ON EFEH -
B EEF IR ENY R (E, &R RN LS E (ERE, SR 1R frEk( CC mode
only) , JHFEfELHAVHEEIAE EE, 55275 3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401G Tt

LDOFfv
#%z% :  [PRESet : ] LDOFfv{SP}{ NR2}{ : |NL}
[ PRESet : | LDOFfv 2 {; |NL)
F#R - BEFIREHEHE, LOAD OFF ZEEE -
sBH ¢ banS Rt e B &k LOAD OFF EFAMHE -
AR A ERE, ERPYER N IR EERS, S#ERE frEk( CC mode
only) , FSHEFEFLHATFELGES E (H, 55 2% 3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401 G F-fiit

CURR : HIGH | LOW
3t :  [PRESet : ] CC|CURR : HIGH|LOW{SP}{ NR2}{ ; INL}
[ PRESet : ] CC|CURR : HIGH|LOW 2 {: |NL)
% - BOENEIEEERE -
SREH  hAr S B E BT AR E A EE - N e S E YIS -
1. TENEREWVAEEE/NGESHIEIE - RIS HEY -
2. BUERI R/ NE UL B B NECEEIREE 5 1L -
3. NEEAVEIREUE ML T A s B RFRAREE > 3305F MEE A E A
SR ZI S B R E -
4. LOW U E&EREVEL HIGH AU EBETRIE/N °
5. B Bt (A) -

CURR
&3t 1 [ PRESet : ] CC|CURR{SP}{ NR2}{ : |NL}
[ PRESet : ]CC|CURR ? { : INL}
F#E - BOENEI & #ERE -
SRAA ¢ e S B BB T EEAE AN ERE > M EaSR R T YISEIE ¢
1. TENEREWVAESHE/NETEE - BRI SHRY -
2. BUENIE/INERUTLE B NECBEIREE 5 I -
3. FEMNEREUEBEEZE TR KIS - 3305F HHE Sk
B EEFREIRZEERE -
4, BB HEEE (A)-

CP : { HIGH|LOW}
7% [PRESet : ]CP : { HIGH |LOW}{SP}{ NR2}{ : |NL}
[ PRESet : ]CP : { HIGH|LOW} 2 {: |NL}
F# © BRENGEN & E ETRE -
S ¢ A S R BB T EEAEARYITR » BB A LR (W) o
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CR|RES : {HIGH|LOW}
#z%:  [PRESet : ]CR|RES : { HIGH|LOW}{SP}{ NR2}{ : INL}
[ PRESet : ] CR|RES : { HIGH|LOW}? {: INL}
FH#E - BOENIEEI & #EHE -
S ¢ IS B BB T EEAE AR ERE 0 TEaSREE VIR ¢
1. MEMNERENVEER/NEERVEIE - BRI SRR -
2. BUEMNE/ INE LB R N RS 3 I -
3. TEERVE[HE BB E T2 iR KRS > 3305F M Egx % EFEH
A E I B HAE -
4, LOW mVEFHEE WAL HIGH AYEE[E /N
5. BN ARG (Q) -

CR|RES
&3t 1 [ PRESet : ] CR|IRES{SP}{ NR2}{ : |NL}
[ PRESet : JCRIRES 2 { ; INL}
F# © B E NEH &= AR -
SR ¢ HhE S B EE T AEME AN ERE 0 NEG SR EE YIS
1. TNENEREWVESHE/NEEEE > TRIdSmERY -
2. BUERIEINERUTLE B NECBR ISR 3 I -
3. NEEMNEFHAEE B E T EE IR AR > 3305F MRS L HR% R
F BRI HZI S EEE -
4,  EEfrBEUEE (Q)-

CV : {HIGH|LOW}
#&3 :  [PRESet : ]CV : { HIGH|LOW}{SP}{ NR2}{ : |NL}
[ PRESet : ]CV : { HIGH|LOW} 2 {: INL)
F#E - BOENGEI & #ERAME -
SREH ¢ E S Bk EE T REEVERME - MRS ERE YR ¢
1. TENERENEESE/NEEEIE - SIS -
2. BUER R/ NE UL B B NEUEEIREE 5 L -
3. TEMNEREUEEEZE T A0 5 RS > 3305F MIEg A& ETA
EFRAS I M ZI B E
4. LOW (2% BREELMVELL HIGH (V3% BER(E /)N -
5. B BRFF (V) -

cv
&3t 1 [PRESet : ] CV{SP}{ NR2}{ : INL}
[PRESet : JCV? {; INL}
F#E - BOENIGEI & # B RAME -
S ¢ A S R BB T EEVERE - M EMSRIERE TYISEE ¢
1. TMENERMEWVESHE/NSEEE - TRIdSmRY -
2. BUEMENE LR R NEBR R EE S5 i -
3. FEMEREUEBEEZE T a8 R AFRASE - 3305F HIE Sk HZ
B EEFREIRZIEERE -
4, B BRFF (V) -
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OCP: START
&= [PRESet : ] OCP:START {SP}{NR2}{ ; |NL}
[PRESet : ] OCP:START ? {: |NL)
iR - SREMEEE OCP HERERNVEUENREE -
siBH ¢ tan e e M B IreE HIE (OCP) B A EE S E (-START) ©

OCP: STEP
F&3t :  [PRESet : ] OCP:STEP {SP}{NR2}{ ; |NL}
[PRESet : ] OCP:STEP 2 {; INL}
A R EREEEL OCP MEERAVIEN E R &= -
A ¢ IhE S s E BT (R HIEN(OCP) Y R G EE it &= (I-STEP) ©

OCP: STOP
#&3t :  [PRESet : ] OCP:STOP {SP}{NR2}{ ; |NL}
[PRESet : ] OCP:STOP 2 {; INL}
F#% - 3ERMEEEL OCP M E R RERE -
SREH ¢ S R E I R P HIER(OCP) Y e KB R &= (I-STOP) »

VTH
f3t 1 [PRESet : ] VTH {SP}{NR2}{ ; |NL}
[PRESet : JVTH ? {: [NL)
ik SEEMEEEL OCP/OPP HIERAYEG FLBEE R E -
SEA ¢ I E S & s E OCP/OPP Izt e FREBLEE BREL E - & R lE oy i H 88 BR /N A
S VTHEBMER A OCP/OPP % -

OPP: START
&30t [PRESet : ] OPP:START {SP}{NR2}{ : |NL}
[PRESet : ] OPP:START ? { & INL)
PR+ BOERIEIOPPHIEA T RAVBUASEE -
il - s S RESUE BEIPRIRE NSO P PRIYBUATIHR(E(P-START) ©

OPP: STEP
&3 [PRESet : ] OPP:STEP {SP}{NR2}{ ; |NL}
[PRESet : ] OPP:STEP 2 {: [NL}
Fi% © SERIREET OPP SHIBAD IR Th (Y -
stHA ¢ Ao B E B IR N OPP)HY RS T (B (P-STEP) ©

OPP: STOP
&3¢ ©  [PRESet : ] OPP:STOP {SP}{NR2}{ ; |NL}
[PRESet : ] OPP:STOP ? {: |NL}
Fii © 3R OPP RIS R AT -
SEA A R E PR RRE HEL(OPP)HY S KRB (P-STOP) -
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TCONFIG
%74 [PRESet : ] TONFIG {NORMALIOCPIOPPISHORT}{ ; |NL}
[PRESet : ] TONFIG ? {: |NL)
Rk © 8 E FIREEE R A TRE -
HEH a2 PU{EEEIE (NORMALIOCPIOPPISHORT) 73 B2 TE H I . (NORMAL) » #4728
TR ORAEHER(OCP) » PR LR HIEN(OPP) » 5 R HIER(SHORT)

STIME
3t ©  [PRESet : ] STIME {SP}{NR2}{ : |NL}
[PRESet : ] STIME ? {: |NL)
FH#ER @ B E MIRE U S S AR R
A ¢ A R E R AR o S REREE B 0 (MR R EIH A RS - B
FZEFH(mS) -

OCP
ezt s OCP?2{: INL)

R ¢ EEL OCP AV ERE -

SREH ¢ ke E0CP HiEEEEER] OCP FVER{E -

OPP
&zt OPP?{: |NL)

%« 5EHL OPP JHIEAY ELARHE -

St ¢ thapS s OPP MRG0l OPP HY FLFHE -

MPPT
#=% © [PRESet : ] MPPT {SP} ONIOFF{ : |NL}
F#k © MPPT(E AT R IEHEHIE, ON/OFF
sEH ¢ hE S EMPPT ON/OFF

MPP

#%z%:  [PRESet: IMPP? { : INL}

FA#R : 3EHL MPPERx RIIRE R} » sB[0FS B SR/ IR SRR ER"
#iBH © MPPRE[OIi& " B BR SR/ B R BRI GR" -
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BW
#&= ¢ [PRESet : IBW{SP} (LO|HI} { ; |NL}
[PRESet : ] BW{?}{ ; INL}
F#ER © BEMEEEBW Lo/Hi °
SREH © 5% EBW Lo/Hi AJLLYJ# - [EIRFE 3 CC Mode (CR Rangel) BACV Mode HYAEZR
B CR Rangell RIM{RHE—ASHE - WIHAE BHi -
AVG
#&=L ¢ [PRESet © ] AVG{SP}{n}{ ; |NL}
[PRESet : ] AVG{?}{ : |NL}
FH#R © B e MIGEHY R R B R LR Mgy -
SREH ¢ han S R BRI FURF R A5 I EL, MEAS AVG 1~64 TA[E%E, )
IBEE 1 -
LEDNO
#&= ¢ [PRESet : ] LEDNO{SP}{n}{ ; |NL}
[PRESet : JLEDNO {?}{ : INL}
iR SR EMEILEDEE - WIiAE 01 -
RAF 3340F/3342F/33401F/3341G/3342G/3343G/334016394%%@72%1~90 » 3341 Fa% E HilE B
1~30
VO
F&3% 1 [PRESet : JVO{SP} {NR2} { ; INL}
[PRESet : VO {?}{;INL}
FH#R © BEMIEEH LED VOEEEE -
A ¢ IhE S Bk E BT EEKYLED VO ERME - T EaSHEFE M=
15 :
. IS EsR e AIEEE VO B R -
2. BT RREE (V) e
VD
F&= ¢ [PRESet © JVD{SP} {NR2} { ; | NL}
[PRESet : ] VD {?}{;INL}
FA#R © BEAIE HX{ LED VDEEE -
$REH S R EE T AFAYLED VDIE R EEE R - MEMSIHEEE NS
IE :
. A S R EMGEE] VDEREME -
2. BAIRMRFF (V) e
RD
#4= © [PRESet © ] RD{SP} {NR2} { : [ NL}
[PRESet : 1RD {?}{;INL}
FH#R - 8% ﬁ%DEHS( LEDRD [H¥T °
St Iﬂ:nn Py E BT E#EIYLED RDBEST » T iEdr SRR T YI5IE -

1 Iﬁt’néﬁ/v\%&ﬁﬁl:g@ RDFH# °
R FyEE (QQ) ©
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IO

F3% © [PRESet © ] IO{SP} {NR2} { : NL}
[PRESet : 110 {71{:INL}

FH#& © BERMEERL LED 10 &R -

SH ¢ BhanS ReRtE BT E#EIVLED I0FR(E » T SR TSI
3. ItanSiEsoe G e I08ERE -
4. B Rz (A)-

RR

#=4 © [PRESet © ] RR{SP} {OFF|NR2} { ; INL}
[PRESet : ] RR {?}{:INL}
Fi& © SCEMZER LED RR FHPY »
SR hd S Bk EE T AEAYLED SSEHDT 0 N SRET S NYIEE ¢
1. LS B EMER RREEPT ©
2. FR{7 BB (Q) °
3. RREBLED&ESEIAYT » FHFELED S SR, -

DIM LEV
#&=% : [PRESet : IDIM:LEV {NR2}
[PRESet : ] DIM: LEV {?}{;INL}
Fk : 3CEFIRERL DIM LEV -
EHA A S R S EHEHI3340FA133401F LEVEL 0~10V » 3341GA133401G  LEVEL
0~12V F ZEdn SHEEF R NIHIE ¢
1. S Eik Ef:E e LEVELEEE -
2. B R (V).

FREQ

f&7X © [PRESet © JFREQ {NR1}; { 5 NL}
[PRESet * ] FREQ {?}(:INL}

PR : BUERIFEEL FREQ

il - BLan< Ry B LED DRIVER FEFERPIAR - [ CRUER MFIEH -
1 < e AT AR -
2. B Reiizk (Hz) ©

DIM

#=X * [PRESet : ] DIM {OFFION}{ ; |NL}
[PRESet : ] DIM {?}{;NL}

iR BE M DIM -

SUEH ¢ s Ry SEE S HERION/OFF -
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DUTY

f&={ ¢ [PRESet - ] DUTY {NR1} { 5 |NL}
[PRESet : ] DUTY {?}{:INL}

FiR © SENTEEE DUTY -

S ¢ i< RaELED MODE T{E#EHH(Duty Cycle) » TEgam Sl HER MYISIH -
1. EFREQ#E RDCHF, ILHHI LS EDUTY -
2. LAFMEHADuty Cycle) AJa%E0.01~0.99=1%~99%L1 T EFT °

|_ |_ T5%
-l Duty Cycle

50%
Duty Cycle

—| —| 25%
. Duty Cycle

L
>

4.6.2.LIMIT SEMREEE T2 B NG #Y L TR

[LIMit : JCURRent : {HIGH|LOW} or IH | IL
#&30 : [LIMit] : CURRent : { HIGH | LOW}{SP}{ NR2 }{ : |NL}
[LIMit] : CURRent : { HIGH|LOW} 2 {: INL}

[IH | TL]{SP}{ NR2 }{ : INL}

el 2 INL)
AR SEMEEEHEERN E TR - FEAR CC, CR mode °
SHH SR ELEECERAY TIRE » & E&#E Sink |R{EPIL TIEER: » NG ferERIBE=
FR“NO GOOD” »
s ELLEE MY LIRME - & E#E Sink JBR SN TIRER > NG 5 RERIE s For
“NO GOOD”

[LIMit : JPOWer : {HIGH | LOW} or WH | WL
&3t 1 [LIMit] : POWer : { HIGH | LOW}{SP}{ NR2 }{ ; |NL}
[LIMit] : POWer : { HIGH|LOW} 2 {: |NL}

[WH|WL]{SP}{ NR2 }{ : |NL}

[WHI|WL]? {: INL)
i S EMEEEETEN BTN - FEAR CP, CR mode °
SREH  BELLETER (B ) IV NRE - BT ( BFF ) (R IL TNIRER - NG f57r
PERIEEZFRR NO GOOD”  »
SCOELCERDIE (FUFF) W EFRME > BIThE (BUF) SR TRER > NG fERERIE 2=
554 NO GOOD”
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[LIMit : ] VOLtage : {HIGH|LOW} or VH| VL
#&3  [LIMit] VOLtage © { HIGH | LOW}{SP}{ NR2 }{ : |NL}
[LIMit] VOLtage © { HIGH|LOW} 2 {: [NL)
[VH|VLJ{SP}{ NR2 }{ ; INL}
[VHIVL]? { ; INL}
i © STE R £ Y TR -
SEH B LLECE R N IRE o S A BRI T IRER: - NG ferERIEE = FoR

“NO GOOD” »
sELEEERA EIRE - EW AEBRESRIE NRER - NG f5rERIE 2R R NO
GOOD” -

[LIMit : ] SVH|SVL
R 1 [LIMit © ] {SVH|SVL}{SP}{ NR2 }{ ; |NL}
[LIMit : ]{ SVH|SVL} ?{: INL)

iR SCE TR RN A E B R E TR - FERRY Short JHIEAIIAE
sH ¢ RO PLE R ERRY N IR{E - Eia A BRI MIR(ERT > NG fEnERIE 2 RoR

“NO GOOD” »
sE R E RN LIRE - B ABBRESRIE NRER - NG f5rERIE 2R NO
GOOD” -

4.6.3.STAGE 35 E FIREHEE & #iy TIE R
[STATe : 1LOAD {SP}{ON| OFF}
#&3 : [STATe : ] LOAD{SP}{ON|OFF}{ : |NL}
[STATe : JLOAD ?{; |NL)
F# | BRENEE - a S BRI E R -
S REETEEES Sink BREER ON W - AE & #5216 AR Sink
BT . e ER OFF B > AIEFa#E AT Sink &R -

[STATe : ] MODE {SP}{CC|CR|cv|cP|LED}
3t :  [STATe : ] MODE {SP}{CC|CR|CV|CPILED}{ : INL}
[STATe : ]MODE 2 {: |NL}
FH#E © BEMIGEHEE T EdE R E = -
B BT EE T TENBELOTNRAR > SE N EE R EELRE > REE
0[1]2]3]4 %A1z CC|CR|CV|CP|LED =z -

Mode CC  CR CV

(value) © @ 2
331XF \Y Vv \Y, \%
333XF \Y Vv \Y \Y,
334XF V \Y Vv Vv
334XG
33401F \Y \Y, Vv
33401G \Y \Y, \Y

R 4-10 BRI TIEHHE
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[STATe : ] SHORt {SP}{ON | OFF}
&zt :  [STATe : ] SHORt {SP}{ON|OFF}{ ; INL}

[STATe : ]SHORt 2 {: |NL)
FH# © BE MIEEH R # S ARG -
SREH ¢ IhE S BEk E BT EEEREOHE - &5k E A ON B > HFEF&HE > V+ o V-
B HIEGESIREE > FGRSTEBLR, 3310F /3330F/3340F/33401F/3341G/33401G 2518 T-&
ks A

[STATe : ] PRESet {SP}{ON | OFF}
&34 ©  [STATe : ] PRESet {SP}{ON|OFF}{ ; INL}

[STATe : ] PRESet ? {; |NL}
F# © BENGENE T E#E /R K Imonitor AV -
SRHA b dAr & IR HI B R # K Imonitor AV HE I o EEK R ON B - RIERZE M
Imonitor "R fH > BATEI R 2 H B A THa 2 1H  Hax Ay OFF > RIEEJR 32 K Imonitor AT
B RERE SILK 2 1H -

[STATe : ] SENSe{SP}{ON | OFF | AUTO}
#z% :  [STATe : ] SENSe{SP}{ON|OFF| AUTO }{ : INL}

[STATe : ]SENSe ? {: INL}
F - BOE IR EE Fa sk EENUE S VSENSE ©
SREH ¢ Mhdan S Byt e BE ERSE A HHl AL 23 iR E & VSENSENR > 3% € £y ON H¥ &5 BR
{8 > B VSENSEUsFTHUS: 5% € & OFF HBF » B EE 2 din A E P m S o
3310F/3330F VSENSEREIE S ON K AUTO » 558k AUTO {t33% VSENSER##:% 5
B > RIEE T E#E R EH VSENSEmEHY > 75 VSENSE Uit 25 BA I 88 1~ & # BB A 2 HH
g AR Es lifag HY
#F: 3340F series VSENSE#EIE £ON/OFF > #J4A1{H £OFF

[STATe : ] LEVel {SP}{HIGH | LOW} or LEV {SP}{HIGH | LOW}
#%zt :  [STATe : ] LEVel {SP}{HIGH|LOW }{ : INL}
[STATe : JLEVel ? {: |NL)
[STATe : ] LEV{SPH{HIGH|LOW }{ ; INL}
[STATe : JLEV? {: INL)
FH#E - BOEMEEHE &&= LOW 1 HIGH -
stHH -
1. LEV LOW EE&ER (CO) fElf » AR ERREME - EESEM (CR)
i BREA B EE - EEEE (CV) B » BRAE B
g -
2. LEV [EEERERE > BB BRSO EE - BB - A dE s
PHESEAE - [EE B EE  Fy e B B E(E -
3. 3340F Series LEV [&E %% LEV HIGH
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[STATe : ] DYNamic {SP}{ON | OFF}
%zt :  [STATe : ] DYNamic{SP}{ON | OFF}{ : |NL}
[STATe : ] DYNamic ? {; |NL)
Rk« BCEFRERE T A AEGEETEaR -
E5BH
1. DYNON #¢E &EfE ( DYNAMIC &# -
2. DYN OFF 27E FsmfRE (STATIC ) & -

[ STATe : ]CLR
#&= 0 [STATe : JCLR { ; |NL}
F#E © ERRE RISEAHAE TR e A s sniest -

SEF S BB PROT B ERR WEESNZ » ¥i{T{& PROT 2 ERR WEESNE
SER O -

[STATe : ] ERRor

&% : [STATe : JERRor 2 {; INL}

Pl © B HTRAL R SRS sk -

i
1. ERR ? E[O$E:R¥I{EEE ( ERR ) HYAREE » T 2R BHEE R IRBEAY i T E
H o
2. ERR iREEEfFEsAYER: > AIDMER CLR fi4# ERR IREEE{FE8 5% By
“077 °

Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bitl BitO

—— CH1 43R

R IEREAIR(E

A IEHERT AR %

Z% 4-11 ERR JREEET{FE5

iyt 0 : CH1 S&A:gHaRaEh(E
BEfrTeilase e A I B

firt 4 RIEFERHRIE

BEALTCRE B 1 R S SRR — (& IEREAVIR(E -
fiLyt 5 * NIERERYAR<

BEALTCRE B 1" R S S REUE— (B IERERY a5 -

bit 0~3 |0 = Off, 1 = Triggered CH1Z84: g0
bit 4 0 = Off, 1 = Triggered FIERERTER(E

bit 5 0 = Off, 1 = Triggered NIEHER a5
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[STATe : ING ?

F&3t 1 [STATe : ING? {; INL)

ik BHERIFAHEEAEN NG 2k -

SEHH NG ? HEEING AUARREFERE » “0"F7r NG ( NO GOOD ) FeREER » “I"F=m
NG 5/ RGBT o

[STATe : ] PROTect ?
%3t 1 [STATe : ] PROTect 2 { : INL}
iR« R ERFEEE AN REEE -
St
1. PROT ? &[0l & HRIIRGEARRE > “1I"FREH4E OPP » “4"FI/REE OVP -
“SFEIREFEOCP - R IHPREEAREE (L T T HERS
2. PROT jREEEFfFEERAVERR - AJLAEAH CLR d3<8 PROT ARERERREEITF
AR A 0" o
Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bitl Bit0
7 6 5 4 3 2 1 0
g OPP)
U EE(OTP)

IBEE B IRE(OVP)
AE T (RE(OCP)

fir7T fir7eiE i E

bit 0 0 = Off, 1 = Triggered BIZRReE(OPP)
bit 1 0 = Off, 1 = Triggered RS ReE (OTP)
bit 2 0 = Off, 1 = Triggered i EE RS (OVP)
bit 3 0 = Off, 1 = Triggered BEFfre€ (OCP)

% 4-12 PROT JREEE[7FER

[STATe : ] CCR {AUTO|R2}

#%zt © [STATe : ] CCR {AUTO|R2}{ : INL}

Fi& © #%5%ECC MODE RANGE 284IRANGE IIZAE

SR ¢ BREAFAUTO RANGE & HE#YHARANGE f&fir

X EFIETH] RANGE II & RANGE a4 EFE RANGEII »

[STATe : ] NGENABLE {ON | OFF}

#%7% © [STATe : ] NGABLE {ON|OFF} { : |NL}

FH# 58 NG HETheE 2 &1

SREH ¢ BESE ON HIBAHFL & #UT NG HIETThEE » 5 EE OFF B4R EHIT NG
HIERTIRE

[STATe : ] POLAR {POS | NEG}

#3% : [STATe : ] POLAR {POS|NEG} { ; INL}

F#R 5 E BRRREUNME M R B

snbH | BE EERREUREM: POS AFAAK 0 NEG (AFRMMEMAH -
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[STATe : ] START

3t © [STATe : JSTART { : |NL}

Rk © spo A s aH s TR

siBH ¢ Ao B A TR - BEEAHRIE TEST CONFIG(TCONFIG) #5iE 2 Ml
AT H RS TR -

[STATe : ] STOP

#%z% © [STATe : JSTOP { : |NL}
FH#R - nn S B EEAR {5 (R
A - an S EEEAHIE R HIE -

[STATe : ] TESTING?
F&3t © [STATe : ] TESTING? { ; |NL)
FHL T E pIEAH B SR REARRE
SHH ¢ B E AL R IEAENEUIREE - [EEE 1 RFEHEFERTHES - 707 (F
fﬁéﬂfﬁﬂ?ﬁiE%ﬁﬁE °
&1 : START
TESTING?
NG?
STOP
4.6.4.SYSTEM 55 E FIRE HUMAE A1 25 T~ & # iR G

[SYStem : ] RECall {SP} m {, n}
*%zt : [SYStem : ] RECall{ SP Jm{ .n }{ ; INL}
L PO T B EIRAE
‘”ED% a4 R RS B EGRAEE R - m(STATE)=1~10 > n(BANK)=1~15 « #4154
AT A M 250 - AEEFTHEn 0 BANK ERE2R 3305F FTEERAY BANK -
#0] - RECALL 2 15 PR SCRA 245515 BANKEHIRAEZTRY -
REC 3 MU BTN EIHEHRREER > R EFESER
3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401G %5185 - BANK B35 330SF Frriny
BANK -

[SYStem : ] STORe{SP}m{,n}

&3 1 [SYStem © ] STORe{SP}m{,n}{ ; |NL}

i FrasEuiREEECERE+ -

SO ¢ A S B R EER S BT AR T » m(STATE)=1~10 » n(BANK)=1~15 « 415 &7
TE4H 33 10F/3330F/3340F 5115 » 875590 » BANK BR325 3305F FE i BANK -

F) : STORE 2> 15 fFEEHEGRETECERSE 2 Zﬂ 15 BANK th
STOR 3 FHE#HKEINLEMEE 3 W R E R EH B
3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401G  Z%1]H% > BANK mp20 ok 3305F PR Y
BANK o

331XF 333XF 334XF 334XG 33401F 33401G

BANK(n) 15 15 15 15 15 15
STATE(m) 10 10 10 10 10 10
TOTAL STATE | 150 | 150 150 150 150 150
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[SYStem : ] NAME ?

7L 1 [SYStem : ]NAME ? { ; INL}

FH#E © BEHVE RIS T 2 s AR T -

SEH ¢ Mhan SB[l E RIE T AR RSt - R ERNEE B - AR ER TS
“‘NULL"  #05Eai2e8s 754 - A Rrar s DL AR

MODEL
3310F|3330F|3340F|33401F|3341G|33401G
3311F|3332F|3341F 3342G
3312F|3336F|3342F 3343G
3314F
3315F

R 413 BRI

[SYStem : ] *RST

3% [SYStem © ] *RST { 5 INL}

Fii ¢ #r2330XFHENE R B Rt

SREH ¢ IhAr S BB 330XFIRIE L ATE B T Ak B

[SYStem : ] REMOTE

3t [SYStem © ] REMOTE { ; |NL)

Fig © dro s A REMOTE JREE (RS232/USB/LAN ELFHd4) -
SREH ¢ (EER RS232/USB/LAN et estid /A N ithdn S o
[SYStem : ] LOCAL

&3 1 [SYStem © ] LOCAL { : |NL)

FH# © a1 EsaERd REMOTE HREE (RS232/USB/LAN B2 -
SHH ¢ Ak&E R RS232/USB/LAN #Zefii#esi/E | Hhdn s -

SYNC : LOAD {SP}{ON| OFF}

%3t © SYNC : LOAD{SP}{ONIOFF} { : |NL}

& - apoi&ss LT E T A= LOAD ON 2 OFF °

SHH ¢ A S n RIS PR T A E EF[E % LOAD ON ¢ OFF » —{Hf#
}EH”SYNC-LOAD ON” #1414 ZE LI"SYNC:LOAD OFF" 54 #k4E i [E25 LOAD ONZ ik

WEB} @?%%?

@J SYNC : LOAD ON

SYNC : LOAD OFF
4.6.5.MEASURE HI &8 F&#=k1 & Fi B BN EI5E

MEASure : CURRent ?

#3% 1 MEASure : CURRent ? { 5 INL}

F# © EHUE AT FEEIVER -

B ¢ A S ArPEArERRIGEE > BALRLEE (A) -
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MEASure : VOLTage ?

#%7t : MEASure © VOLTage ? { : |NL)

F#  SEHVE RIE TR EEE -

SEAH ¢ RElE] S frPEERRAVEEE - SRR (V) -

MEASure : POWer ?
¥ : MEASure : POW 2 { 5 |NL}
A#R A RIE TR -

S FEE 5 R FURFRAVEEE - BB R (W) ©

MEAS : VC?
#=t : MEAS : VC? {; |NL)
ik SEBHUEAE %éﬁm;ﬁﬁ‘;\i%;}mfﬁ

SRBH - (O EORME T B S A > S AH B B TR R, S T AHEE R

] IL{E
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ftgk— ~ 3310F %351 GPIB A &H

C sESE=HE
/* Link this program with appropriate *cib*.obj. */

/* This application program is written in TURBO C 2.0 for the IBM PC-AT compatible. The National Instruments
Cooperation (NIC) Model PC-2A board provides the interface between the PC-AT and a PRODIGIT MPAL
ELECTRONIC LOAD. The appropriate *cib*.obj file is required in each program to properly link the NIC board to C
LANGUAGE. and include the <decl.h.> HEADER FILE to C LANGUAGE. */

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

#include <math.h>

#include "decl.h"/* NI GPIB CARD HEADER FILE */

main()
{
char ouster[20],rdbuf[15],spec[10];
nt 1,ch,load;
/* Assign unique identifier to the device "dev5" and store in variable load. check for error. ibfind error = negative
value returned. */
if((load = ibfind("dev5")) < 0)/* Device variable name is load  */
{ /* GPIB addressis 5 */
printf("\r*** INTERFACE ERROR ! ***\a\n");
printf("\r\nError routine to notify that ibfind failed.\n");
printf("\r\nCheck software configuration.\n");
exit(1);
}
/*  Clear the device */
if((bclr(load)) & ERR);
{
printf("INTERFACE ERROR !\a");
exit(1);

}
clrscr();
/* Clear load error register */

ibwrt(load,"CLR",3);

ibwrt( load,"NAME?",5); /*  Get the 3310F series module load specification */
delay(100);

strset(rdbuf,\0"); /*  Clear rdbuf string buffer */

strset(spec,\0"); /*  Clear spec string buffer */

ibrd(load,spec,20);

if (spec[3] =='9")
printf("\n 3305F series specification error !");
/*  Set the channel 1, preset off, current sink 1.0 amps and load on commands to the load. */
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/%

/%

1bwrt( load,"chan 1;pres off;curr:low 0.0;curr:high 1.0;load on ",43);
ibwrt( load,"meas:curr ?",10);

delay(100);

Get the load actially sink current from the load */

1ibrd( load,rdbuf,20);

gotolocal. */

ibloc(load);



72 e T

BASICA FE=fEEH
LOAD DECL.BAS using BASICA MERGE command.

100 REM You must merge this code with DECL.BAS
105 REM

110 REM Assign a unique identifier to the device "dev5" and store it in variable load%.
125 REM

130 udname$ = "dev5"

140 CALL ibfind (udname$,load%)

145 REM

150 REM Check for error on ibfind call

155 REM

160 IF load% < 0 THEN GOTO 2000

165 REM

170 REM Clear the device

175 REM

180 CALL 1bclr (load%)

185 REM

190 REM Get the 3310F series module load specification
195 REM

200 wrt$ = "NAME?" : CALL ibwrt(load%,wrt$)
210 1d$ = space$(20) : CALL ibrd(load%,rd$)
215 REM

220 REM Set the channel 1, preset off, current sink 1.0 amps and load on commands to the load.
225 REM

230 wrt$ = "chan L;pres off;curr:low 0.0;curr:high 1.0;load on"
240 CALL ibwrt(load%,wrt$)

245 REM

250 REM Get the load actially sink current from the load

255 REM

260 wrt$ = "meas:curr?" : CALL ibwrt(load%,wrt$)

270 rd$ = space$(20) : CALL ibrd(load%,rd$)
275 REM

280 REM Go to local

285 REM

290 CALL ibloc(load%)

2000 REM Error routine to notify that ibfind failed.
2010 REM Check software configuration.
2020 PRINT "ibfind error !" : STOP
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gt — ~ 3305F USB {E FHEREH
1.22#5USB DRIVER - #h{7¢HE = USB\SETUP\ H$: R “PL-2303 Driver Installer.exe”

InstallShield Wizard | X| |

Welcome to the InstallShield Wizard for PL-2303
USB-to-Serial

The InstaliShield® Wizard will install PL-2303 USB-to-Serial
on your computer. To continue, click Next.

Cancel

InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

InstallShield already successtully to installed PL-2303
USB-to-Serial driver. Please press [Finish] button to close and
out of InstallShield.

If you have been plugged cable on PC before run this setup,
please unplug and then plug cable again for system detect this
device!

ik [CFemR]  Conesl
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2. TEAESERRA TN USB iR 3305F R PC > JLIE PC Z4EEHEL USB to Serial Port(COM3) » #
BAUD-RATE %% 115200bps » Flow control #%¢4y Hardware » & EIE[{#EF COM3 4z 3305F °

System Properties k4 E3

General Device Manager 'Hadwae Profiles | Performance |

& View devices by type " View devices by connection

&3] @ Display adapters ;I
i+ 524 Floppy disk controllers
[+ =% Hard disk controllers
+- &8 Keyboard
= g Monitors
F-) Mouse
[+ B9 Network adapters
= J Ports (COM & LPT)
J Communications Port (COM1)
Fy' Communications Port (COM2)
: ‘,_\} Prnter Port (LPT1)
B8 LISE to Serial Port ([COM3)

= & Saund video and game controllers
= System devices
53 Universal Serial Bus controllers
= Uriversal Serial Bus controllers —
Properties ' Refresh I Remove I Print... I
Cancel I
Prolific USB-to-Serial Comim Port (COM3) Propertie ed 4|

General Port Settings I Diriwer I

Bits per second: [ 115200 =]
Diata bits: [ =]
Earity: |Mone =l

Stop bits: [1 =l

Elows control:

Advanced. .. Bestore Defaults I

Ok I Cancel
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Mi$%= ~ 3305F LAN {EFIzREH

—. FF 3305F $2 LE, $E LAERSAR, MEREAR S ImaATEE] HUB S4Res b

= FFETIERE FLAN H 3% FETMEXE, @HBRAT# « £ A LS, s FEST =
S, SO S B S ER AL

&Eﬂi&m&t Manager _|_|- | EI
View Config
IP Address Subnet Hask HMAC Address Device ID

192 _168_16.123 255 _ 255 _A.4 A8-81-3D-7B-5F-F5

Devices detected I 1

=. EE EEERH AT NEIVEE, SEREGEEY Config THY SetlP Address, & H{FRUI NEH -

set I[P Address

IP Address  [[EENITNIRER
Subnet Mask [255,255.0.0 Cancel |

VU, 3Ea5eE — o] FHAY4EES TP Address Kz Subnet Mask. (MTERIRI4EE A\ B VS IERE 0] F 2 48583 E (H)
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1.

— = O 00 01 O\ WL A~ LW DN —

— = e e
SN W

S B Setup Device, & HIRAN N,
Controller Setup

ST

Socket port of HTTP setup
Socket port of serial 'O 4001 | TCP Server w

Socket port of digital /O 5001 | TCP Server w _

Destmation IP address / socket port 0.0.0.0
(TCP client and UDP)
Connection

Serial I/O settings (baud rate, parity,
data bits, stop bits)

Interface of serial /O 232 (RTSICTS]

= eesaees S
Seppevod BN

Update

s AFHRH Z B0 E

IP Address : 49 IP firik

Subnet Mask : T-48p&4 e

Gateway Address : [&iEirkk

Network link speed : 48R, THEE Fy AUTO

DHCP client : EhfE IP 5%, 7EE5%{H 5 Enable

Socket port of HTTP setup : 7Hz% Fy 80, fEFERE

Socket port of serial I/O : EE&%E & 4001 » TCP Server

Socket port of digital I/O : F5&%E £ 5001 » TCP Server

Destination [P address / socket port (TCP client and UDP) Connection : ﬁt%%'%a’i

TCP socket inactive timeout(minutes) : 5% 7€ N 724G ET4E » 5% E 0 05K RNET4R -

Serial I/O settings (baud rate, parity, data, bits, stop bits) :
S A115200,N, 8, 1

Interface of serial /O : [EE R RS232(RTS/CTS)
Packet mode of serial input : THzZ{E Disable, HEFE 5% E
Device ID : THEXH 5, #EFEELE

Report device ID when connected : #EFFE%E

N A==

Setup password : % IE AL MG, M E
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KF$%PT ~ 3300F/3305F/3305F Mainframe Auto. Sequ function provide EDIT,
ENTER, EXIT, TEST and STORE 5 keys operation.

Edit mode

1. Set mode, Range, current level --- Load Setting and Load ON
2. Press STORE key to store the load setting in memory bank
3. Repeat 1~2, for the sequence load setting.

4, Press EDIT key of 3300F mainframe.

5. Press 1~9 number key program number.

6. Press BANK up/down key to select memory bank.

7. Press STATE up/down key to select memory state.

8. Press ENTER to next step.

9. Repeat 6~8 to edit Step of sequence

10. Press STORE to confirm the step

11. LCD shows “REP.” to setting repeat count.

12. Press up/down key to set repeat count of sequence loop.
13. Press STORE to confirm the sequence edit.

Test mode
1. Press TEST key of 3300F mainframe,

2. Press 1~9 number to select sequence number
3. Press ENTER to execution the sequence
4. The LCD shows “PASS” or “FAIL” after testing.

Example Sequence
In this example, we will create a program based on following Figure.
The program executes steps 1 to 8 on sequence.

Step ExecutionTime

il
‘1 [‘I A B
S
1]
>
-E 5 A - el e
o
5
&)
1A —
0A 11213 1 4 15 3] 7 8
Sequence Number Step Number Current Value Execution Time(T1+T2)
3 1 1A 200mS
3 2 SA 200mS
3 3 1A 400mS
3 4 SA 400mS
3 5 1A 200mS
3 6 10A 200mS
3 7 1A 200mS
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| 8 [0A [200mS

Creatmg the program

Setting the Load current level and store to bank 3 state 1~8
2. Set the operation mode

Press the mode key to CC mode.
3. Set the range

Press RANGE key to force range 2

Press Load ON

4

5. Set the current value as step 1~8 and store to memory bank 3 state 1~8
6. Press EDIT key of 3305F mainframe

7. Press sequence number 3 to edit the sequence

8. Press up/down key to memory bank 3 and state 1

9. Press ENTER key to confirm the sequence memory
10. Press up/down key to setting execution time(T1+ T2)
11. Press ENTER key to confirm the sequence step

12. Repeat 7~10 to setting step 1~8

13. Press STORE key to confirm step 1~8

14. Press up/down key to 1 to repeat one time (initial).
Press STORE key to confirm the repeat count.

Testing Waveform

Tek g b Pos: 930.0ms
+

M 250rms
25—%ep—-08 0317
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8% F: Short, OPP and OCP Hik&Eifl
iElE RS TEE] Short , OVPAIOCP, 41 FET&

SHORT IR
SR SE ] 0 % ETCONFIG. SHORT » 3 MIRESHF RIS00ms » Bilgaflstshort, » HRTRE MR
GEE 1t IEAEME 00 MEk52 %) - {5 1EShort il

REMOTE ( Set Remote )

TCONFIG SHORT ( Set SHORT test function )

STIME 500 ( Sets short time to 500ms time)*

START ( Start SHORT testing )

TESTING? ( Ask Testing? 1 * Testing > 0 : Testing End )
STOP ( Stop SHORT testing )

*1f 500 18 replaced with O the short test 1s continuous until STOP command

OPPHER

S AR » SUETCONFIG OPP » MUEBIEDIEHILIIY - MUERIIEDIAILIA » BUE( ()

F55A > 3OE OPP HESLEEER0.0V @ B EDAR IR B0A » SEDh# EIRRSA - e BiEhtbee b T

%__F'E%J?E{@ j’t%?g‘(%ﬁﬂait OPP 2] 2 A S5E B 1 (AR » 0 ¢ HISt52 ) » i OPP Ih&
b AR

REMOTE ( Set Remote )

TCONFIG OPP (Set OCP test)

OPP:START 3 ( Set start load watt 3W )

OPP:STEP 1 ( Set step load watt I1W)

OPP:STOP 5 ( Set stop load watt SW )

VTH 0.6 (Set OPP VTH 0.6V )

WL 0 ( Set watt low limit OW )

WH 5 ( Set watt high limit SW )

NGENABLE ON (Set NG Enable ON )

START ( Start OPP testing )

TESTING? ( Ask Testing? 1 : Testing » O : Testing End )
NG? ( Ask PASS/FAIL? » 0 : PASS » 1 : FAIL)
OPP? ( Ask OPP watt value )

STOP ( Stop OPP testing )

OCPHIE

s e R > SCETCONFIG OCP - s e FRIGE i 3A - s EIZ B EIREEIR 1A » sER I
N7 EEM A55A 0 3E OCP N7 #klE S EEBE0.0V » 5 Bf NAR/B0A » sEEEIR EFRASA » 587E
gt B NIRERME » FEHIE OCP s 2 &M e E 1 IEEME - 0 WE7E) - 5
] OCP EEJREUE - {F1HIE

REMOTE ( Set Remote )

TCONFIG OCP (Set OCP test)

OCP:START 3 ( Set start load current 3A )

OCP:STEP 1 ( Set step load current 1A )

OCP:STOP 5 ( Set stop load current 5A )

VTH 0.6 (Set OCP VTH 0.6V )

ILO ( Set current low limit 0A )

HS5 ( Set current high limit 5A )

NGENABLE ON ( Set NG Enable ON )

START ( Start OCP testing )

TESTING? ( Ask Testing? 1 * Testing » O : Testing End )
NG? ( Ask PASS/FAIL? » 0 : PASS » 1 : FAIL)
OCP? ( Ask OCP current value )

STOP ( Stop OCP testing )
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	3305F
	使用手冊
	S/N: 9003305F01 REV: Q
	SAFETY SUMMARY
	The following general safety precautions must be observed during all phases of operation, service, and repair of this instrument. Failure to comply with these precautions or with specific warnings elsewhere in this manual violates safety standards of ...
	GENERAL
	This product is a Safety Class 1 instrument (provided with a protective earth terminal). The protective features of this product may be impaired if it is used in a manner not specified in the operation instructions.
	ENVIRONMENTAL CONDITIONS
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	第一章、簡介
	Model 3305F 電子負載機框乃是為了 3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401G 系列抽取式電子負載模組而設計的 2 組控制機框，可滿足 2 組輸出的電源供應器測試。目前本公司產生的 3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401G 系列抽取式電子負載模組的簡單規格如表 1 – 1 所示，詳細規格請參考各系列電子負載使用手冊，或與本公司營業部聯絡取得詳細資料。
	表 1-1 3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401G 系列簡單規格表
	1.1  特性

	Model 3305F 是一個操作簡單、價格經濟型的 2 組電子負載機框，包含下列特性：
	1.1.1 電子負載模組採用可抽取式設計，方便更換不同規格之電子負載模組，並且能識別模組的型號。
	1.1.2 可任意使用組合安裝 3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401G 系列抽取是電子負載模組。
	1.1.3 對於 3310F/3330F/3340F/33401F 系列電子負載模組，3305F 可儲存/呼叫 10 種電子負載狀態設定項目，且有 15個 BANK，共有 150 種電子負載狀態設定。
	1.1.4 具有單機自動測試功能。
	1.1.5 具有 RS232/GPIB/USB/LAN (選用) 界面功能，可連接 PC，NOTE BOOK PC 等作自動測試。
	1.1.6 對機框內部散熱風扇採用智慧型控制，節約能源。
	1.2 標準配備
	1.2.1 Model 3305F 主機  1 台
	1.2.2 BNC-BNC 電纜線，長度 1 米  1 條
	1.2.3 Model 3305F 使用手冊           1 本
	1.2.4 三端式電源線                    1 條

	1.3 選用配備
	1.3.1.  GPIB+RS232 介面
	1.3.2.  RS232 介面
	1.3.3.  GPIB 介面
	1.3.4.  USB 介面 + USB DRIVER CD。
	1.3.5.  LAN 介面 + LAN DRIVER CD。
	1.3.6.  遙控器9933
	1.3.7.  GPIB 纜線長度 1 米。
	1.3.8.  GPIB 纜線長度 2 米。
	1.3.9.  USB TYPE A to TYPE B 連接電纜線長度 1.8 米。

	1.4 規格

	表 1-2  3305F 規格表
	第二章、安裝
	2.1 安裝前的準備

	3305F 電子負載機框於出貨前都己經過嚴密的品質檢驗，如果機框於運輸過程遭受損壞時，請您就近聯絡博計電子的經銷商或直接與本公司營業部聯絡。
	2.2 電源的設定與檢查

	3305F 電子負載機框可以工作於交流電源 100 / 115V 及 200 / 230V，工作電壓標示於後面板電源輸入端附近，使用前請先確定標示的工作電壓與您的使用電壓是否相同，如果您的使用電壓與 3305F 電子負載機框所標示的工作電壓不同時，請依照以下的步驟重新設定工作電壓。
	2.2.1 關閉 3305F 電子負載機框前面板之電源開關 ( 0 的位置)。
	2.2.2 設定開關位於機框後面板上，請參考圖 2 - 1 設定正確的工作電壓，電壓的設定說明如
	下：

	a.設定開關到 115V 位置即設定使用電壓為 100 / 115 V。
	b.設定開關到 230V 位置即設定使用電壓為 200 / 230 V。
	※ 100 及 200 伏特為日本之電源規格，僅提供給日本地區選配使用。
	圖 2-1 電源設定圖
	2.3 保險絲的更換

	本產品更換電源保險絲請按照如下程序更換
	2.3.1  確認保險絲的安裝是否正確，如果必要時，請一併更換正確的保險絲，以標準品如圖2-2
	所示100V/115V使用規格為T1A/250V (5*20mm)，200V/230V使用規格為T0.5A/250V
	(5*20mm)。
	2.3.2 保險絲座位於交流電源插座下方，檢視保險絲前務必先拔除電源線，以避免電擊的危
	險，取出保險絲座時，圖 2 - 2 所示可以使用一把較小的平頭螺絲起子，換上如表 1 - 2
	所示正確規格的保險絲。
	2.3.3 置回保險絲座，插上電源線後即可。

	圖 2-2 保險絲座
	2.4  接地需求

	保險絲座位於交流電源插座下方，檢視保險絲前務必先拔除電源線
	避免火災或是電擊，這產品內使用的保險絲所使用的地區的區域內有安全標準。
	任何使用的不正確保險絲或者短路保險絲座，將極端危險並且將被嚴格禁止。
	・ 更換保險絲之前，如有異常氣味或者異常的噪音請立即停止使用並且要求維修。
	T1A/250V (5*20mm)
	T0.5A/250V (5*20mm)
	電擊危險
	為了避免機殼因漏電時而造成危險，電子負載強烈要求使用三端式的電源線，並且電源配線接地皆需正確和完整。
	2.5 環境需求

	為了保持 3305F 電子負載機框可以正常地操作，建議操作環境的溫度應位於攝氏 0℃～40℃ 之間，最佳的工作環境溫度為攝氏 25℃±5℃。
	2.6 維修及校正服務

	如果 3305F 電子負載機框故障或需要校正時，請於機框上貼上標示有所有人 ( 公司行號部門人員 ) 的標籤，並指明為校正服務或者維修服務，然後通知博計電子的經銷商或者直接與本公司聯絡。
	2.7 清潔方式

	使用一塊柔軟或者潮濕的布清潔本產品。
	2.8  接觸靜電敏感元件時請採取適當預防措施

	在你清潔產品之前，請將本產品電源關掉和拔下電源插頭。
	・請不要使用能改變這個苯或丙酮那樣的塑膠的性質的任何有機溶劑。
	・請注意任何液體不可滲入本產品。
	類比輸入訊號為ESD（靜電放電）敏感裝置，高達4000 V的靜電荷易積聚於人體及測試設備，並在未察覺情形下放電。
	儘管具備專門的ESD保護電路，但遭受高靜電放電的設備可能會發生永久性損壞，因此建議採取適當的ESD預防措施以避免性能降低或功能受損。
	2.9 開機

	● 開機確認
	2.9.1 關閉 3305F系列電源開關。
	2.9.2 確認電源線是否正確連接。
	2.9.3 確認 3305F 系列負載輸入端沒有連接任何輸入。
	2.9.4 打開 3305F 系列的電源。
	2.10  GPIB & RS232 介面功能

	2.10.1. GPIB+RS232 連接器位於 3305F 電子負載機框的後面板，用於連接 GPIB 控制
	器( CONTROLLER ) 或 RS232 通訊埠。
	2.10.2. GPIB 及 RS232 介面同一時間僅可使用一種，若要更換介面時必須重新開機。
	2.10.3. GPIB 連線時有二點較為重要的限制如後所述：
	2.10.3.1 包含 GPIB 控制器 ( CONTROLLER ) 在內，所有裝置不能超過 15 台。
	2.10.3.2 GPIB 連接器電纜線長度最長為 2 米，裝置連線後其總長不可超出 20 米。
	2.10.4. RS232 母座 (FEMALE) 連接裝置於背面板上，此連接裝置與電腦 RS232 連接埠
	以一對一的方式連接。(注意：不可以僅使用2線式，詳細說明如4-3說明)
	2.10.5. GPIB 位址可以經由前面板設定，按 “SYSTEM” 可顯示出 GPIB 位址，按上下鍵可以
	選擇 GPIB 位址，按 “ENTER” 跳出 GPIB 位址選擇模式。
	2.10.6. 3305F 電子負載機框提供了一個 RS232 母座 ( FEMALE ) 連接裝置於背面板上，此
	連接裝置與電腦RS232 連接埠以一對一的方式連接，RS232 BAUD-RATE 可由前面
	板設定，按 “SYSTEM” 顯示出 GPIB 位址，再按一次“SYSTEM” 顯示出 BAUD-
	RATE，按上下鍵可以設定 BAUD-RATE，按 “ENTER” 跳出 GPIB & BAUD-RATE 設
	定模式。
	圖 2-3 3305F GPIB & RS232 連接埠圖
	2.11  RS232 介面功能

	3305F 電子負載機框提供了一個 RS232 母座 ( FEMALE ) 連接裝置於背面板上，此連接裝置與電腦RS232 連接埠以一對一的方式連接，RS232 BAUD-RATE 可由前面板設定，按 “SYSTEM” 顯示出 GPIB 位址，再按一次“SYSTEM” 顯示出 BAUD-RATE，按上下鍵可以設定 BAUD-RATE，按“ENTER” 跳出 GPIB & BAUD-RATE 設定模式。
	圖 2-4 3305F RS232 連接埠圖
	2.12  GPIB介面功能

	2.12.1. GPIB 連接器位於 3305F 電子負載機框的後面板，用於連接 GPIB 控制器
	( CONTROLLER )。
	2.12.2. GPIB 連線時有二點較為重要的限制如後所述：
	2.12.2.1 包含 GPIB 控制器 ( CONTROLLER ) 在內，所有裝置不能超過 15 台。
	2.12.2.2 GPIB 連接器電纜線長度最長為 2 米，裝置連線後其總長不可超出 20 米。
	2.12.3. RS232 母座 (FEMALE) 連接裝置於背面板上，此連接裝置與電腦 RS232 連接埠
	2.12.4. 以一對一的方式連接。(注意：不可以僅使用2線式，詳細說明如4-3說明)
	2.12.5. GPIB 位址可以經由前面板設定，按 “SYSTEM” 可顯示出 GPIB 位址，按上下鍵可以
	2.12.6. 選擇 GPIB 位址，按 “ENTER” 跳出 GPIB 位址選擇模式。
	圖 2-5 3305F GPIB 連接埠圖
	2.13  USB 介面功能

	3305F 電子負載機框提供了一個可以連接 USB 連接埠於後面板上，使用說明請參考附錄二。
	USB卡晶片PL2303TA僅支援Win10〈含〉以下作業系統
	圖 2-6 3305F USB 連接埠圖
	2.14  LAN 介面功能

	3305F 電子負載機框提供了一個可以連接 LAN 連接埠於後面板上，使用說明請參考附錄三。
	圖 2-7 3305F LAN 連接埠
	2.15 遙控器功能

	3305F 電子負載機框提供了個可以連接 Model 9933 遙控器可連接埠於後面板上。
	圖 2-8 3305F 遙控器連接埠圖
	2.16  遙控裝置

	3305F 電子負載機框提供了個可以連接 Model 9933 遙控器可連接埠於後面板上，I/P 及 O/P 連接埠為一般的 15 Pin 公座連接埠，I/P  埠與前面版的按鍵連接，用以使用 Model 9933 遙控器，取代 3305F 前面板的 Recall 1~10按鍵及NG 指示燈。
	註1: O/P 為一組 NG TTL 高準位信號輸出(High level active) 。
	註2: 3302F/3305F無LOAD鍵功能。
	圖 2-9 9933 遙控器連接埠圖
	2.17  類比信號設定輸入介面

	圖 2-10 3305F 類比信號設定輸入介面
	於 3305F 機框的背板上有 3310F/3340F/3341G系列電子負載之類比信號設定輸入BNC連接器， 以控制負載電流之大小，即負載電流隨類比信號之大小呈一正比之關係，於固定電流模式時，若欲模擬的負載電流波形超過 3310F/3340F/3341G系列電子負載內之動態負載設定範圍時，便可運用此一類比信號輸入以模擬出欲測試之負載電流波形，實際測試時，可使用一任意波形產生器之輸出連接往欲測試負載之 Analog Programming input BNC連接器，在固定電流模式下， 0V 到 1...
	類比輸入訊號可以是單獨設定或是與 GPIB、RS232 或前面板之設定值相加，亦即一般實用狀況 下以任意信號產生器之輸出接於 Analog Programming input 後，可用 3310F/3340F系列電子負載上的設定如 GPIB，RS232 或前面板設定等來作為抵補值 (offset) 之用與輸入訊號相加之功能。 圖 2-11 說明 Analog Programming signal (4Vac，500Hz) 與 3311F 電子負載模組所設定的 24A 負載電流相加的情況。
	註:333XF 和 33401F 無類比信號設定功能
	圖 2-11 負載電流之類比設定輸入
	第三章、操作說明
	3305F 電子負載機框前面板圖，如圖 3 - 1 所示。
	圖 3-1 3305F 前面板圖
	圖 3-2 3305F 側面圖
	圖 3-3 3305F 後面版圖
	3.1 電源開關

	在接上電源線之前，請先確定使用電壓與本機所使用的電壓是否相符。
	當電源開關切換到〝1〞( ON ) 時，3305F 電子負載機框及 3310F/3330F/3340F33401F3341G/33401G 系列電子負載模組即能正常地工作，3305F 電子負載機框開機時的狀態如下說明。
	3.1.1 3305F 打開電源，LCD 會全亮後顯示程式版本，然後顯示 “Nor.” 代表 Normal 狀態。
	3.1.2 風扇會隨著裝上的模組，風速有所不同：
	3310F/3330F/3340F/33401F系列以慢速運轉 ( 未吃載 )；若未裝入電子負載模組則相對風扇會停止，達到省電功能。
	3.1.3 3305F具備智慧型風扇功能, 當未裝置負載模組時, 風扇不會運轉, 當安裝有負載時, 將隨電子負載拉載大小自動調節風量。
	3.2 LCD

	LCD 顯示 3305F 目前之狀態，詳細說明如下：
	3.2.1. REMOTE 狀態顯示：當 PC 透過 GPIB/RS232/USB/LAN 控制 3305F 時，此 “REM”
	會亮起代表 3305F 現在是在 REMOTE 狀態，在 REMOTE 狀態下 3305F 所有按鍵
	(“LOCAL” 鍵除外)皆無效。
	3.2.2. GPIB 狀態顯示：代表 3305F 現在所裝置之界面卡為 GPIB界面，開機時 “，當 PC
	透過 GPIB 控制 3305F 時，“GPIB” 會亮起。
	3.2.3. RS232 狀態顯示：代表 3305F 現在所裝置之界面卡為 RS232 界面，開機時 “當 PC
	透過 RS232 控制RS232” 會亮起。
	3.2.4. USB 狀態顯示：代表 3305F 現在所裝置之界面卡為 USB 界面。
	3.2.5. LAN 狀態顯示：代表 3305F 現在所裝置之界面卡為 LAN 界面。
	3.2.6. 3305F 狀態顯示：顯示 3305F 目前狀態及各項設定值之顯示，開機時顯示 ”Nor.” 代
	表正常狀態。
	3.2.7. T1/BANK 顯示：有二種功能，一為顯示 AUTO SEQUENCE 設定時之T1(TEST TIME)
	設定值，一為顯示 RECALL/STORE 之 BANK 值。
	3.2.8. T2/BANK 顯示：有二種功能，一為顯示 AUTO SEQUENCE 設定時之T2(DELAY TIME)
	設定值，一為顯示 RECALL/STORE 之 STATE 值。
	3.2.9. T1/BABK 及 T2/STATE 調整(UP/DOWN)之按鍵。
	3.3 按鍵
	3.3.1. AUTO SEQUENCE 編輯設定及測試之按鍵。
	3.3.2. ”1~10” 按鍵：AUTO SEQUENCE 編輯設定、測試及 RECALL/STORE 之按鍵。
	3.3.3. SYSTEM：設定系統參數，可設定 GPIB 位址、RS232 BAUD-RATE、蜂鳴器之
	ON/OFF。
	3.3.4. LOCAL：當 3305F 在 REMOTE 狀態時，可按此鍵使 3305F 離開 REMOTE 狀態。
	3.3.5. STORE：儲存 LOAD 狀態、WAKE-UP 時之 LOAD 狀態及AUTO SEQUENCE 設定
	值。
	3.3.6. WAKE UP：可設定開機自動呼叫預設電子負載之狀態。

	3.4 操作說明

	3.4.1. 設定系統參數
	設定 GPIB 位址、RS232 BAUD-RATE、蜂鳴器之 ON/OFF
	3.4.1.1. 設定 GPIB 位址：首先按 SYSTEM 鍵，此時 LCD 會顯示 “Ad-01~Ad30”， 共有
	GPIB30個位址，按 UP、DOWN 鍵調整GPIB 位址，然後按 ENTER 或STORE 鍵，
	3305F 即會儲存 GPIB 位址值，按 EXIT 鍵可離開 GPIB 位址設定狀態。
	3.4.1.2. 設定 RS232 BAUD-RATE：首先按二次 SYSTEM 鍵，此時 LCD 會顯示原先 BAUD-
	RATE設定值，按 UP、DOWN 鍵調整 BAUD-RATE 值，按 ENTER 或 STORE 鍵，
	3305F 即會儲存 BAUD-RATE 設定值，按 EXIT 鍵可離開 BAUD-RATE 設定狀態。
	3.4.1.3. 設定蜂鳴器 ON/OFF：此項是在設定自動測試(AUTO SEQUENCE)結束時，是否增加蜂
	鳴器鳴叫功能，若設定為 ON，則當自動測試結果為 PASS 時蜂鳴器會叫一聲，若測
	試結果為 FAIL 時蜂鳴器會叫二聲。設定方法：首先按 3 次 SYSTEM 鍵，此時 LCD
	會顯示 “bpXXX” ，其中 ”XXX” 為 “-oN” 代表 ON，”XXX” 為 “oFF”
	代表 OFF，按 UP、DOWN 鍵調整，按 ENTER 或 STORE 鍵，3305F 即會儲存設定
	值。
	註：在設定系統參數時，若未按 ENTER 或 STORE 鍵，則 3305F 不會儲存變更之設定值。
	3.4.2.  儲存/呼叫 ( STORE/RECALL ) 操作
	3305F 電子負載機框前面板的功能鍵，對於 3310F/3330F/3340F/33401F 系列電子負載模組 3305F 可儲存/呼叫 10 種電子負載狀態(STATE)設定項目，且有 15個 BANK，共有 150 種電子負載狀態設定，每一個 STATE 可儲存電子負載的各種狀態及設定值。
	3.4.2.1. 儲存(STORE)功能操作步驟：
	1. 設定好電子負載的狀態及設定值。
	2. 對於 3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401G 系列，用 UP 和 DOWN 鍵選擇將要存儲的 BANK 狀態號碼 ( 1~15 )。
	3. 按下 3305F 面板上的儲存 ( STORE ) 鍵，此時儲存件的指示燈會立即以每秒一次的速度閃爍。若欲放棄儲存時，可再按一次儲存鍵或等大約 20 秒鐘即離開儲存功能。
	4. 按下儲存鍵後，儲存功能指示燈亦開始閃爍之後，按下 STATE 1~10 任何一鍵時，相對地指示燈立即點亮。表示電子負載面板狀態及設定值都已經儲存至指定的記憶裝置中。儲存功能指示燈熄滅之後，表示儲存步驟已經完成。
	3.4.2.2. 呼叫(RECALL)功能操作步驟：

	對於 3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401G 系列電子負載模組，按 UP 和 DOWN 鍵選擇呼叫 BANK 狀態號碼，再按STATE 1 ～ 10 中的任何一個按鍵、按鍵指示燈即點亮、此時 3310F/3330F/3340F/33401F系列電子負載模組，會從相對地記憶裝置中將資料呼叫出來，電子負載模組面板的狀態設定值即會依照呼叫出來的資料重新設定。
	3.4.3. WAKE-UP設定
	此項功能可讓 3305F 於開機時做自動呼叫 (RECALL) 動作，自動設定電子負載的狀態及設定值，可免除每次開機時皆需重覆設定之麻煩，設定方法：首先按 WAKE UP 鍵，WAKE UP 指示燈即點亮且 LCD 會顯示 ”CLEAr” 代表取消 WAKE UP 功能，”SET” 代表設定 WAKE UP 功能，按 WAKE UP 鍵可做”設定/取消”之選擇，後調整 BANK 及 STATE，再按 STORE 鍵，3305F 即會儲存設定值。亦可按 EXIT 鍵直接離開 W...
	例如: 步驟1.按WAKE UP 鍵,進入SET設定。
	步驟2.設定BANK 01及STATE 01，按STORE 鍵。
	步驟3.電源關機。
	步驟4.電源開機，將自動Recall  BANK 01， STATE 01。
	步驟5.如要清除設定值，按WAKE UP 鍵選擇CLEAr，再按 STORE 鍵即可。
	3.4.4. AUTO SEQUENCE 操作說明
	3305F 具有單機自動測試之功能，3305F 內有 9 組 ( F1 ~ F9 ) 自動測試可編輯，每組各有 16 個步驟可設定，由 BANK 及 STATE 來選擇 150 組，每個步驟內可設定 T1 ( TEST TIME ) 及 T2 ( DEALY TIME )，單位為 100 ms 範圍在 ( 0.1s ~ 9.9s )。
	3.4.4.1 編輯模式 ( EDIT ) Mode
	1. 按 EDIT 鍵，此時 EDIT 指示燈即點亮且 LCD 會顯示”FX-XX”，“FX” 代表欲編輯之組別(F1~F9) ，按 STATE 1~9 可選擇 F1~F9，”XX” 代表測試步驟 STEP01~16 。
	2. 設定 BANK、STATE 值，按 UP、DOWN 鍵調整設定值，然後按 ENTER 設定 T1、T2 值，按 UP、DOWN 鍵調整設定值。
	3. 按 ENTER 進入下一個步驟(STEP)設定，重覆之設定方法設定其他步驟(STEP)，若只需 16 個 STEP ，則可在 STEP16 時按 STORE 鍵即可完成整個編輯動作即到 REPEAT 設定，若不要儲存設定資料按 EXIT 鍵即可離開編輯模式。
	4. 設定 REPEAT(重覆測試次數)值，按 UP、DOWN 鍵調整設定值0~9999，按 STORE 儲存 REPEAT 值，或按 EXIT 鍵離開編輯模式。
	例如: 按UP、DOWN 鍵調整設定值2023如下圖所示
	圖 3-4 編輯模式操作流程圖
	3.4.4.2 測試模式 ( TEST ) Mode
	1. 按 TEST 鍵，此時 TEST 指示燈即點亮且 LCD 會顯示”FX”，“FX” 代表欲測試之組別(F1~F9) ，按 STATE 1~9 可選擇 F1~F9，當按下 ENTER 進入自動測試模式。

	註：若按 TEST 鍵 LCD 顯示”FX”是你要測試之組別，則可直接按 ENTER 開始測試，不需按 STATE 1~9 鍵。
	2. 測試時 LCD 會顯示 ”SXX”，”XX” 代表目前測試之 STEP，若測試結果為 NG，則 LCD 會顯示 “NG”(閃爍) 並暫停測試，此時使用者可按 ENTER 鍵繼續測試或按 EXIT 鍵離開測試模式，測試方式由 ( STEP01 – T1 – T2 ) 接著 ( SETP02 – T1 – T2 ) 直到所有步驟做完或按 EXIT 離開測試模式。
	3. 若全部測試步驟都 GO，測試結果為 PASS，LCD 顯示 “PASS”；測試步驟若有任何一項為 NG 時，測試結果為 FAIL，，LCD 顯示 “FAIL”，若蜂鳴器設定為 ON，則當自動測試結果為 PASS 時蜂鳴器會叫一聲，若測試結果為 FAIL 時蜂鳴器會叫二聲。
	4. 當測試完成時，使用者可按 ENTER 鍵再次測試或按 EXIT 鍵離開測試模式。

	例如1:編輯16項步驟測試完成後按下TEST 鍵， 依順序S01~S16 測試完成後LCD顯示PASS。
	例如2:編輯16項步驟測試完成後按下TEST 鍵， 依順序S01~S16 測試若測試結果為NG，則 LCD 會顯示 “NG”(閃爍) 並暫停測試，此時使用者可按 ENTER 鍵繼續測試或按 EXIT 鍵離開測試模式

	圖 3-5 測試模式操作流程圖
	第四章、遠端控制操作命令說明
	4.1 遠端控制簡介

	3305F 電子負載機框後面板上的 GPIB / RS232 介面可以和個人電腦 ( PC ) 或者筆記本型電腦 ( Note Book PC ) 的 GPIB / RS232 介面連接，可以使用高階語言 C 和 VB 等應用程式，遠端控制電子負載模組，組成自動控制系統。
	根據 GPIB / RS232 介面功能，更可以利用在交換式電源供應器 ( Switching Mode Power Supply ) 的自動化測試，如負載調整率 ( LOAD Regulation )，電壓調整 ( Centering Voltage Adjust ) 等，或者可充電式電池的充放電測試。3305F 的 GPIB / RS232 介面功能，不僅可以設定 3310F/3330F/3340F/33401F 系列電子負載模組的負載狀態，更可以讀回設定值及實際值，從而可以在 PC 上可以觀...
	3305F 命令有兩種格式，一為 SIMPLE(簡單) 模式，一為 COMPLEX(複雜) 模式。
	註1：當使用 RS232/USB/LAN 介面控制 3305F 時，請先下“REMOTE”命令使 3305F 進入 REMOTE 狀態。
	4.2 RS232 命令摘要

	RS232 命令語法與 GPIB 命令語法都是相同的，3305F 電子負載機框 RS232 功能的通訊協定如下所述。
	鮑得率 ( Baud-rate )    ：9600~115200 bps
	同位檢查 ( Parity )    ：NO
	資料位元數 ( Data bit )   ：8 bit
	結束位元 ( Stop bit )    ：1 bit 交握控制(Handshaking)                 ：Hardware (RTS/CTS)
	後面板 RS232 介面連接圖如圖 4 – 1 為 3305F RS232 介面的內部配線圖。使用者只須使用一般一對一 RS232 電纜線。
	圖 4-1 後面板 RS232 介面連接圖
	PC端RS232 Port
	4.3 縮寫代號說明

	RS232 port on PC
	RS232 port on 3305F Load
	.
	.
	.
	TxD
	RxD
	RTS
	CTS
	RxD
	TxD
	CTS
	RTS
	 SP：SPACE，空隔字元，ASCII 碼為 20H。
	 ；：命令結束符號。
	 NL：命令結束符號。
	 NR2：包含小數點的數值形式，形式為 ＃＃＃.＃＃＃＃ 在此範圍內皆可接受。
	例如：30.1234，5.0
	4.3.1. 遠端控制命令語法說明:
	{ }：此符號表示命令必需包含此項，不可省略。
	[ ]：此符號表示命令中可以有，可以沒有此項參數。
	|  ：此符號表示 OPTION 之意，例如：〝LOW|HIGH〞表示可以使用 LOW 或
	HIGH，但兩者只能 選擇其中一個使用。
	4.3.2. 在下達完一個命令後，你必須接者送出一個命令結束字元，本機可接受之結束字元為如表   4-4 或同時送出多個命令，每個命令之間以分隔符號〝；〞隔開在最後一個命令加上結束位元。若你未送出結束字元，則此命令視為無效命令。
	表 4-1 命令結束字元表
	4.4  SIMPLE(簡單)遠端控制命令列表

	表 4-2 設定預置數值命令表
	表 4-3 詢問預置數值命令表
	表 4-4 LIMIT 命令表
	表 4-5 STAGE 命令表
	系統命令：對有效模組有效
	表 4-6 系統命令表
	測量命令：對所有模組有效
	表 4-7 測量命令表
	表 4-8 GLOBE 命令表
	附註：
	1. 電流單位為安培 ( A/Arms )。
	2. 電阻單位為歐姆 ( Ω )。
	3. 電壓單位為伏特 ( V/Vrms )。
	4. 週期單位為毫秒 ( ms )。
	5. 轉換率 ( SLEW-RATE ) 單位為安培/微秒 ( A/us )。
	6. 頻率單位為赫芝 ( Hz )。
	7. 功率單位為瓦特 ( W )。
	8. VA 單位為伏安 ( VA )。
	9. (*9)CR DYN功能，版本於如下所示:
	a. 3305F r2.15版以後啟用。
	b. 3310F r1.11版以後啟用。
	c. 3311F r1.11版以後啟用。
	d. 3312F r1.11版以後啟用。
	e. 3314F r1.11版以後啟用。
	f. 3315F r1.11版以後啟用。
	MPPT CC/CR/CV 測試說明：
	1.以MPPT CC mode 測試為例：第1個步驟依據輸入條件掃瞄CCstart=>CCstop找出MPP點如圖4-2(當掃瞄電壓若超出上下限值則停止掃瞄直接進入第2個步驟)，第2個步驟依據MPP點進行擾動(P&O)找出真實的MPP值如圖4-3，當擾動時間結束時，記錄一筆MPP值，然後重覆步驟1&2。
	圖4-2
	圖4-3a
	圖4-3b
	MPPT CC/CR/CV 命令：對r2.08版以後的331XF模組有效
	範例1: MPPT CC MODE
	範例2: MPPT CR MODE
	REM
	MPPT:MODE CC
	MPPT:CC:START 0.5
	MPPT:CC:STOP 1.0
	MPPT:CC:VH 13.0
	MPPT:CC:VL 0.0
	MPPT:CC:Wmin 0.01
	MPPT:CC:Wmax 0.1
	MPPT:SRATE 0.5
	MPPT:SCAN:STEP 10
	MPPT:SCAN:Tstep 10
	MPPT:PO:Tstep 10
	MPPT:PO:TIME 10
	MPPT:SCOUNT 3
	MPPT ON
	MPP? = 12.418,1.0010,12.430
	MPP? = 12.417,1.0020,12.441
	MPP? = 12.418,1.0020,12.442
	MPPT OFF
	MPP? = 12.416,1.0020,12.440
	MPP? = END
	範例2: MPPT CR MODE
	Example 3: MPPT CV MODE
	範例3: MPPT CV MODE
	REM
	MPPT:MODE CR
	MPPT:CR:START 24.0
	MPPT:CR:STOP 12.0
	MPPT:CR:VH 13.0
	MPPT:CR:VL 0.0
	MPPT:CR:Wmin 3000
	MPPT:CR:Wmax 60
	MPPT:SRATE 0.5
	MPPT:SCAN:STEP 10
	MPPT:SCAN:Tstep 10
	MPPT:PO:Tstep 10
	MPPT:PO:TIME 10
	MPPT:SCOUNT 3
	MPPT ON
	MPP? = 12.411,1.0140,12.584
	MPP? = 12.326,1.0110,12.461
	MPP? = END
	MPPT OFF
	REM
	MPPT:MODE CV
	MPPT:CV:START 8
	MPPT:CV:STOP 12.2
	MPPT:CV:IH 1.1
	MPPT:CV:IL 0.0
	MPPT:CV:Wmin 0.01
	MPPT:SRATE 0.5
	MPPT:SCAN:STEP 10
	MPPT:SCAN:Tstep 10
	MPPT:PO:Tstep 10
	MPPT:PO:TIME 10
	MPPT ON
	MPP? = 12.201,1.0020,12.225
	MPP? = 12.201,1.0020,12.225
	MPP? = 12.202,1.0020,12.226
	MPP? = 12.190,1.0030,12.226
	MPP? = 12.201,1.0020,12.225
	MPP? = 12.201,1.0020,12.225
	MPP? = 12.191,1.0030,12.227
	MPP? = END
	MPPT OFF
	AUTO SEQUENCE：對所有有效模組有效
	表 4-9 AUTO SEQUENCE 命令
	4.5  COMPLEX(複雜)遠端控制命令列表

	表 4-2B 設定預置數值命令表
	表 4-3B 詢問預置數值命令表
	表 4-4B LIMIT 命令表
	表 4-5B STAGE 命令表
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	附註：
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	3. 電壓單位為伏特 ( V/Vrms )。
	4. 週期單位為毫秒 ( ms )。
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	6. 頻率單位為赫芝 ( Hz )。
	7. 功率單位為瓦特 ( W )。
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	4.6 遠端控制命令說明
	4.6.1.  PRESET 設定和讀取電子負載的預設值


	RISE
	格式：  [ PRESet：] RISE {SP}{NR2}{；(NL}
	[ PRESet：] RISE ？ {；(NL}
	用途：設定和讀取負載轉換率 ( SLEW-RATE ) 的上升斜率。
	說明：
	1. 負載轉換率上升時間的定義含括負載電流改變時及動態負載電流 ( DYNAMIC )。上升時間 ( RISE ) 與下降時間 ( FALL ) 的設定為完全獨立。
	2. 上升時間得設定值必須包含小數點的數值，否則命令無效。
	3. 數值最小有效位數為小數點後第 4 位。
	4. 下達上升時間數值若超過電子負載得規格時，則 3305F 機框會送出該電子負載規格的滿刻上升時間。
	5. 單位為安培/微秒 ( A/us )，3310F ，3311F，3312F。
	6. 單位為毫安培/微秒 (mA/us ) 3314F ，3315F，333XF，334XF，334XG。
	FALL
	格式：  [ PRESet：] FALL{SP}{；(NL}
	[ PRESet：] FALL ？ {；(NL}
	用途：設定和讀取負載轉換率 ( SLEW-RATE ) 的下降斜率。
	說明：
	1. 負載轉換率下降時間的定義含括負載電流改變時及動態負載電流。下降時間 ( FALL ) 與上升時間 ( RISE ) 的設定為完全獨立。
	2. 下達下降時間數值若超過電子負載得規格時，則 3305F 機框會送出該電子負載規格的滿刻度電流值。
	3. 單位為安培/微秒 ( A/us )，3310F ，3311F，3312F。
	4. 單位為毫安培/微秒 (mA/us ) 3314F ，3315F，333XF，334XF，334XG。
	PERI or PERD
	格式：  [ PRESet：] PERI(PERD：HIGH(LOW{SP}{ NR2}{；(NL}
	[ PRESet：] PERI(PERD：HIGH(LOW？{；(NL}
	用途：設定和讀取動態 ( DYNAMIC ) 負載時的 Tlow 和 Thigh寬度。
	說明：
	1. 動態 ( DYNAMIC ) 負載波形的周期為 TLOW 與 THIGH的組成。
	2. TLOW 與 THIGH 的的設定值必須為包含小數點的數值，否則命令無效。
	3. 數值的最小有效位數為小數點後第 5 位。
	4. 下達的 TLOW 或 THIGH 數值超過電子負載的最大規格時，3305F 機框會送
	出該電子負載的滿刻度 TLOW 或 THIGH 數值。
	5. 單位為毫秒 ( ms )。
	LDONv
	格式：  [ PRESet：] LDONv {SP}{NR2}{；(NL}
	[ PRESet：] LDONv？{；(NL}
	用途：設定和讀取 LOAD ON 電壓。
	說明：此命令為設定電子負載 LOAD ON 電壓值。
	LDOFfv
	格式：  [ PRESet：] LDOFfv{SP}{ NR2}{；(NL}
	[ PRESet：] LDOFfv ？{；(NL}
	用途：設定和讀取負載 LOAD OFF 電壓。
	說明：此命令為設定電子負載 LOAD OFF 電壓值。
	CURR：HIGH(LOW
	格式：  [ PRESet：] CC(CURR：HIGH(LOW{SP}{ NR2}{；(NL}
	[ PRESet：] CC(CURR：HIGH(LOW ？{；(NL}
	用途：設定和讀取負載電流值。
	說明：此命令為設定電子負載欲載入的電流值，下達命令時須注意下列事項：
	1. 下達的電流值必須含有小數點的數值，否則命令無效。
	2. 數值的最小有效位數為小數點後第 5 位。
	3. 下達的電流數值超過該電子負載的最大規格時，3305F 機框會送出該電子負載規格的滿刻度電流值。
	4. LOW 的設定電流值必須比 HIGH 的設定電流值小。
	5. 單位為安培 ( A )。
	CURR
	格式：  [ PRESet：] CC(CURR{SP}{ NR2}{；(NL}
	[ PRESet：] CC(CURR？{；(NL}
	用途：設定和讀取負載電流值。
	說明：此命令為設定電子負載欲載入的電流值，下達命令時須注意下列事項：
	1. 下達的電流值必須含有小數點的數值，否則命令無效。
	2. 數值的最小有效位數為小數點後第 5 位。
	3. 下達的電流數值超過該電子負載的最大規格時，3305F 機框會送出該電子負載規格的滿刻度電流值。
	4. 單位為安培 ( A )。
	CP：{ HIGH(LOW}   格式：  [ PRESet：] CP：{ HIGH(LOW}{SP}{ NR2}{；(NL}
	[ PRESet：] CP：{ HIGH(LOW} ？ {；(NL}
	用途：設定和讀取負載固定功率值。
	說明：此命令為設定電子負載欲載入的功率，單位為瓦特 (W)。
	CR(RES：{HIGH(LOW}
	格式：  [ PRESet：] CR(RES：{ HIGH(LOW}{SP}{ NR2}{；(NL}
	[ PRESet：] CR(RES：{ HIGH(LOW}？ {；(NL}
	用途：設定和讀取負載電阻值。
	說明：此命令為設定電子負載欲載入的電流值，下達命令時注意下列事項：
	1. 下達的電流值必須含有小數點的數值，否則命令無效。
	2. 數值的最小有效位數為小數點後第 3 位。
	3. 下達的電阻值超過該電子負載的最大規格時，3305F 機框會送出該電子負載規格的滿刻度電阻值。
	4. LOW 的電阻值設定必須比 HIGH 的設定值小。
	5. 單位為歐姆 ( Ω )。
	CR(RES
	格式：  [ PRESet：] CR(RES{SP}{ NR2}{；(NL}
	[ PRESet：] CR(RES？{；(NL}
	用途：設定和讀取負載電阻值。
	說明：此命令為設定電子負載欲載入的電流值，下達命令時注意下列事項：
	1. 下達的電流值必須含有小數點的數值，否則命令無效。
	2. 數值的最小有效位數為小數點後第 3 位。
	3. 下達的電阻值超過該電子負載的最大規格時，3305F 機框會送出該電子負載規格的滿刻度電阻值。
	4. 單位為歐姆 ( Ω )。
	CV：{HIGH(LOW}
	格式：  [ PRESet：] CV：{ HIGH(LOW}{SP}{ NR2}{；(NL}
	[ PRESet：] CV：{ HIGH(LOW}？ {；(NL}
	用途：設定和讀取負載電壓值。
	說明：此命令為設定電子負載的電壓值，下達命令時須注意下列事項：
	1. 下達的電流值必須含有小數點的數值，否則命令無效。
	2. 數值的最小有效位數為小數點後第 5 位。
	3. 下達的電流數值超過該電子負載的最大規格時，3305F 機框會送出該電子負載規格的滿刻度電流值。
	4. LOW 的設定電壓值必須比 HIGH 的設定電壓值小。
	5. 單位為伏特 ( V )。
	CV
	格式：  [ PRESet：] CV{SP}{ NR2}{；(NL}
	[ PRESet：] CV？ {；(NL}
	用途：設定和讀取負載電壓值。
	說明：此命令為設定電子負載的電壓值，下達命令時須注意下列事項：
	1. 下達的電流值必須含有小數點的數值，否則命令無效。
	2. 數值的最小有效位數為小數點後第 5 位。
	3. 下達的電流數值超過該電子負載的最大規格時，3305F 機框會送出該電子負載規格的滿刻度電流值。
	4. 單位為伏特 ( V )。
	OCP: START
	格式：  [PRESet：] OCP:START {SP}{NR2}{；(NL}
	[PRESet：] OCP:START ？ {；(NL}
	用途：設定和讀取 OCP 測試電流的啟始設定值。
	說明：此命令是設定過電流保護測試(OCP)的啟始電流值(I-START)。
	OCP: STEP
	格式：  [PRESet：] OCP:STEP {SP}{NR2}{；(NL}
	[PRESet：] OCP:STEP ？ {；(NL}
	用途：設定和讀取 OCP 測試電流的遞增電流量。
	說明：此命令是設定過電流保護測試(OCP)的遞增電流量(I-STEP)。
	OCP: STOP
	格式：  [PRESet：] OCP:STOP {SP}{NR2}{；(NL}
	[PRESet：] OCP:STOP ？ {；(NL}
	用途：設定和讀取 OCP 測試電流的最大電流量。
	說明：此命令是設定過電流保護測試(OCP)的最大電流量(I-STOP)。
	VTH
	格式：  [PRESet：] VTH {SP}{NR2}{；(NL}
	[PRESet：] VTH ？ {；(NL}
	用途：設定和讀取 OCP/OPP 測試的臨界點電壓設定。
	說明：此命令是設定 OCP/OPP 測試臨界點電壓設定，當待測試物的輸出電壓小於                 或等於VTH電壓值時即為 OCP/OPP 點。
	OPP: START
	格式：  [PRESet：] OPP:START {SP}{NR2}{；(NL}
	[PRESet：] OPP:START ？ {；(NL}
	用途：設定和讀取OPP測試功率的啟始設定值。
	說明：此命令是設定過功率保護測試(OＰP)的啟始功率值(P-START)。
	OPP: STEP
	格式：  [PRESet：] OPP:STEP {SP}{NR2}{；(NL}
	[PRESet：] OPP:STEP ？ {；(NL}
	用途：設定和讀取 OPP 測試功率的遞增功率值。
	說明：此命令是設定過功率保護測試(OPP)的遞增功率值(P-STEP)。
	OPP: STOP
	格式：  [PRESet：] OPP:STOP {SP}{NR2}{；(NL}
	[PRESet：] OPP:STOP ？ {；(NL}
	用途：設定和讀取OPP測試功率的最大功率值。
	說明：此命令是設定過功率保護測試(OPP)的最大功率值(P-STOP)。
	TCONFIG
	格式：  [PRESet：] TONFIG {NORMAL|OCP|OPP|SHORT}{；(NL}
	[PRESet：] TONFIG ？ {；(NL}
	用途：設定和讀取動態測試的功能。
	說明：此命令有四個選項(NORMAL|OCP|OPP|SHORT)分別是正常模式(NORMAL)，過電流保護測試(OCP)，過功率保護測試(OPP)，短路測試(SHORT)。
	STIME
	格式：  [PRESet：] STIME {SP}{NR2}{；(NL}
	[PRESet：] STIME ？ {；(NL}
	用途：設定和讀取短路測試的時間。
	說明：此命令是設定短路測試的時間，若時間設定為 0 代表無時限即連續短路，單位為毫秒(mS)。
	OCP
	格式： OCP？{；(NL}
	用途：讀取 OCP 測試的電流值。
	說明：此命令是OCP 測試時讀回 OCP 的電流值。
	OPP
	格式： OPP？{；(NL}
	用途：讀取 OPP 測試的瓦特值。
	說明：此命令是 OPP 測試時讀回 OPP 的瓦特值。
	MPPT
	格式：[PRESet：] MPPT {SP} ON|OFF{；(NL}
	用途：MPPT(最大功率追蹤)測試 ON/OFF
	說明：此命令是MPPT ON/OFF
	MPP
	格式：  [PRESet：]MPP？{；(NL}
	用途：讀取 MPP最大功率資料，讀回格式"電壓錶/電流錶/功率錶"。
	說明：MPP讀回格式"電壓錶/電流錶/功率錶"。
	BW
	格式：[PRESet：]BW{SP} {LO│HI} {；│NL}
	[PRESet：] BW{?}{；(NL}
	用途：設定和讀取BW Lo/Hi。
	說明：設定BW Lo/Hi 可以切換，同時會改變CC Mode（CR RangeI）與CV Mode 的頻率
	響應，CR RangeII 則保留單一的頻寬。初始值為Hi。
	AVG
	格式：[PRESet：] AVG{SP}{n}{；│NL}
	[PRESet：] AVG{?}{；(NL}
	用途：設定和讀取電壓電流瓦特量測平均次數。
	LEDNO
	格式：[PRESet：] LEDNO{SP}{n}{；│NL}
	[PRESet：] LEDNO {?}{；(NL}
	用途：設定和讀取LED數量，初始值為01。
	說明：3340F/3342F/33401F/3341G/3342G/3343G/33401G設定範圍為1~90，3341F設定範圍為1~30。

	VO
	格式：[PRESet：]VO(SP( (NR2( (；(NL(
	[PRESet：]VO {?}{;|NL}
	用途：設定和讀取 LED VO電壓。
	說明：此命令為設定電子負載的LED VO輸出電壓值，下達命令時須注意下列事
	項：
	1. 此命令是設定和讀回 VO輸出電壓值。
	2. 單位為伏特 ( V )。
	VD
	格式：[PRESet：]VD(SP( (NR2( (；(NL(
	[PRESet：] VD {?}{;|NL}
	用途：設定和讀取 LED VD電壓。
	說明：此命令為設定電子負載的LED VD順向導通電壓值，下達命令時須注意下列事
	項：
	1. 此命令是設定和讀回 VD電壓值。
	2. 單位為伏特 ( V )。
	RD
	格式：[PRESet：] RD(SP( (NR2( (；(NL(
	[PRESet：] RD {?}{;|NL}
	用途：設定和讀取 LED RD 阻抗。
	說明：此命令為設定電子負載的LED RD阻抗，下達命令時須注意下列事項：
	1. 此命令是設定和讀回 RD阻抗。
	2. 單位為歐姆 (Ω)。
	IO
	格式：[PRESet：] IO(SP( (NR2( (；(NL(
	[PRESet：] IO {?}{;|NL}
	用途：設定和讀取 LED IO 電流值。
	說明：此命令為設定電子負載的LED IO電流值，下達命令時須注意下列事項：
	3. 此命令是設定和讀回 IO電流值。
	4. 單位為安培 ( A )。
	RR
	格式：[PRESet：] RR(SP( {OFF│NR2} (；(NL(
	[PRESet：] RR {?}{;|NL}
	用途：設定和讀取 LED RR 阻抗。
	說明：此命令為設定電子負載的LED 高頻阻抗，下達命令時須注意下列事項：
	1. 此命令是設定和讀回 RR阻抗。
	2. 單位為歐姆 (Ω)。
	3. RR為LED高頻阻抗，調整LED高頻漣波。
	DIM LEV
	格式：[PRESet：]DIM:LEV {NR2}
	[PRESet：] DIM: LEV {?}{;|NL}
	用途：設定和讀取 DIM LEV。
	說明：此命令為設定調光控制3340F和33401F LEVEL 0~10V，3341G和33401G  LEVEL
	0~12V下達命令時須注意下列事項：
	1. 此命令是設定和讀回 LEVEL電壓。
	2. 單位為伏特 ( V )。
	FREQ
	格式：[PRESet：]FREQ {NR1} ; (；(NL(
	[PRESet：] FREQ {?}{;|NL}
	用途：設定和讀取 FREQ。
	說明：此命令為設定LED DRIVER 調光控制頻率，下達命令時須注意下列事項：
	1. 此命令是設定和讀回調光控制頻率。
	2. 單位為赫茲 (Hz)。
	DIM
	格式：[PRESet：] DIM {OFF|ON}{；│NL}
	[PRESet：] DIM {?}{;|NL}
	用途：設定和讀取 DIM。
	說明：此命令為設定調光控制ON/OFF。
	DUTY
	格式：[PRESet：] DUTY {NR1} {；│NL}
	[PRESet：] DUTY {?}{;|NL}
	用途：設定和讀取 DUTY。
	說明：此命令為設定LED MODE 工作週期(Duty Cycle)，下達命令時須注意下列事項：
	1. 當FREQ設定為DC時,此時無法設定DUTY。
	2. 工作週期(Duty Cycle) 可設定0.01~0.99=1%~99%如下圖所示。
	4.6.2. LIMIT 設定和讀取電子負載判斷 NG 的上下限

	[LIMit：]CURRent：{HIGH(LOW} or IH(IL
	格式： [LIMit]：CURRent：{ HIGH(LOW}{SP}{ NR2 }{；(NL}
	[LIMit]：CURRent：{ HIGH(LOW} ？{；(NL}
	[IH(IL]{SP}{ NR2 }{；(NL}
	[IH(IL] ？{；(NL}
	用途：設定和讀取負載電流的上下限，應用於 CC, CR mode。
	說明：設定比較電流的下限值，當負載 Sink 電流低於此下限值時，NG 指示燈即點亮表示“NO GOOD”。
	設定比較電流的上限值，當負載 Sink 電流高於此下限值時，NG 指示燈即點亮表示“NO GOOD”。
	[LIMit：]POWer：{HIGH(LOW} or WH(WL
	格式： [LIMit]：POWer：{ HIGH(LOW}{SP}{ NR2 }{；(NL}
	[LIMit]：POWer：{ HIGH(LOW} ？{；(NL}
	[WH(WL]{SP}{ NR2 }{；(NL}
	[WH(WL]？{；(NL}
	用途：設定和讀取負載功率的上下限，應用於 CP, CR mode。
	說明：設定比較功率 ( 瓦特 ) 的下限值，當功率 ( 瓦特 ) 低於此下限值時，NG 指示燈即點亮表示“ NO GOOD” 。
	設定比較功率 (瓦特) 的上限值，當功率 (瓦特) 高於此下限值時，NG 指示燈即點亮表示“ NO GOOD”。
	[LIMit：] VOLtage：{HIGH(LOW} or VH(VL
	格式：[LIMit] VOLtage：{ HIGH(LOW}{SP}{ NR2 }{；(NL}
	[LIMit] VOLtage：{ HIGH(LOW} ？{；(NL}
	[VH(VL]{SP}{ NR2 }{；(NL}
	[VH(VL]？{；(NL}
	用途：設定和讀取負載電壓的上下限。
	說明：設定比較電壓的下限值，當輸入電壓低於此下限值時，NG 指示燈即點亮表示“NO GOOD”。
	設定比較電壓的上限值，當輸入電壓高於此下限值時，NG 指示燈即點亮表示“NO GOOD”。
	[LIMit：] SVH(SVL
	格式：[LIMit：] {SVH(SVL}{SP}{ NR2 }{；(NL}
	[LIMit：] { SVH(SVL} ？{；(NL}
	用途：設定和讀取短路測試負載電壓的上下限，應用於 Short 測試功能。
	說明：設定比較電壓的下限值，當輸入電壓低於此下限值時，NG 指示燈即點亮表示“NO GOOD”。
	設定比較電壓的上限值，當輸入電壓高於此下限值時，NG 指示燈即點亮表示“NO GOOD”。
	4.6.3. STAGE 設定和讀取電子負載的工作狀態

	[STATe：] LOAD {SP}{ON(OFF}
	格式：  [STATe：] LOAD{SP}{ON(OFF}{；(NL}
	[STATe：] LOAD ？{；(NL}
	用途：設定和讀取電子負載是否吸收電流。
	說明：設定電子負載是否 Sink 電流當設定為 ON 時，則電子負載開始以待測物Sink 電流 : 當設定為 OFF 時，則電子負載不會 Sink 電流。
	[STATe：] MODE {SP}{CC(CR(CV(CP(LED}
	格式：  [STATe：] MODE {SP}{CC(CR(CV(CP(LED}{；(NL}
	[STATe：] MODE ？{；(NL}
	用途：設定和讀取電子負載的操作模式。
	說明：電子負載可工作的模式如下表所示，當讀取負載操作模式時，返回值 0│1│2│3│4 分別代表 CC│CR│CV│CP│LED 模式。
	表 4-10 各系列可工作模組表
	[STATe：] SHORt {SP}{ON(OFF}
	格式：  [STATe：] SHORt {SP}{ON(OFF}{；(NL}
	[STATe：] SHORt ？ {；(NL}
	用途：設定和讀取電子負載是否短路測試。
	說明：此命令為設定電子負載作短路測試。當設定為 ON 時，此時電子負載之 V+，V- 端，如同短路狀態，其短路阻抗見 3310F /3330F/3340F/33401F/3341G/33401G系列電子負載使用手冊。
	[STATe：] PRESet {SP}{ON(OFF}
	格式：  [STATe：] PRESet {SP}{ON(OFF}{；(NL}
	[STATe：] PRESet ？ {；(NL}
	用途：設定和讀取電子負載電流表及 Imonitor 的輸出形式。
	說明：此命令式控制電流表及 Imonitor 的輸出形式。若設為 ON 時，則電流表及 Imonitor 示之值，皆所顯示之值皆為預設之值；若設為 OFF，則電流表及 Imonitor 所顯為實際 SILK 之值。
	[STATe：] SENSe{SP}{ON(OFF(AUTO}
	格式：  [STATe：] SENSe{SP}{ON(OFF(AUTO }{；(NL}
	[STATe：] SENSe ？ {；(NL}
	用途：設定和讀取電子負載電壓讀取是否由 VSENSE端。
	說明：此命令為設定電壓讀取由輸入連接器端或是 VSENSE端，設定為 ON 時電壓值，由 VSENSE端所取得；設定為 OFF 時，電壓值是由輸入連接器端所取得，3310F/3330F VSENSE選項為 ON 及 AUTO，若設為 AUTO 代表若 VSENSE端被接上電壓，則電子負載電壓是由 VSENSE端讀取，若 VSENSE 端無電壓則電子負載電壓是由輸入連接器端讀取。
	註: 3340F series VSENSE選項為ON/OFF，初始值為OFF
	[STATe：] LEVel {SP}{HIGH(LOW} or LEV {SP}{HIGH(LOW}
	格式：  [STATe：] LEVel {SP}{HIGH(LOW }{；(NL}
	[STATe：] LEVel ？ {；(NL}
	[STATe：] LEV{SP}{HIGH(LOW }{；(NL}
	[STATe：] LEV？ {；(NL}
	用途：設定和讀取電子負載 LOW 和 HIGH。
	說明：
	1. LEV LOW 固定電流 (CC) 模式時，為低準位電流設定值。固定電阻 (CR) 模式時，為低準位電阻設定值。固定電壓 (CV) 模式時，為低準位電壓設定值。
	2. LEV 1固定電流模式時，為高準位電流設定值。固定電阻模式時，為高準位電阻設定值。固定電壓模式時，為高準位電壓設定值。
	3. 3340F Series LEV 固定為 LEV HIGH
	[STATe：] DYNamic {SP}{ON(OFF}
	格式：  [STATe：] DYNamic{SP}{ON∣OFF}{；(NL}
	[STATe：] DYNamic ？ {；(NL}
	用途：設定和讀取電子負載為動態或靜態負載。
	說明：
	1. DYN ON 設定為動態 ( DYNAMIC )負載。
	2. DYN OFF 設定為靜態 ( STATIC ) 負載。
	[ STATe：] CLR
	格式：[ STATe：] CLR {；(NL}
	用途：清除當前模組在工作過程中產生的錯誤標誌。
	說明：此命令為清除 PROT 及 ERR 暫存器內容，執行後 PROT 及 ERR 暫存器內容全部為“0”。
	[STATe：] ERRor
	格式：[ STATe：] ERRor ？{；(NL}
	用途：查詢當前模組是否有的錯誤標誌。
	說明：
	1. ERR ？ 讀回錯誤暫存器 ( ERR ) 的狀態，下表說明錯誤狀態的位元對應碼。
	2. ERR 狀態暫存器的清除，可以使用 CLR 命令將 ERR 狀態暫存器清除為“0”。
	表 4-11 ERR 狀態暫存器
	位元 0 ：CH1 發生錯誤動作
	此位元碼設定為“1”時動作。
	位元 4 ：不正確的操作
	此位元設定為“1”時，表示系統接收到一個不正確的操作。
	位元 5 ：不正確的命令
	此位元設定為“1”時，表示系統接收到一個不正確的命令。
	CH1 發生錯誤
	不正確的操作
	不正確的命令
	[STATe：] NG？
	格式：[ STATe：] NG？{；(NL}
	用途：查詢當前模組是否有的 NG 標誌。
	說明：NG？ 讀回NG 的狀態指示燈，“0”表示 NG ( NO GOOD ) 指示燈熄滅，“1”表示 NG 指示燈點亮。
	[STATe：] PROTect？
	格式：[ STATe：] PROTect？{；(NL}
	用途：查詢當前模組是否有的保護標誌。
	說明：
	1. PROT？讀回負載目前的保護狀態，“1”表是發生 OPP，“4”表示發生 OVP，“8”表示發生OCP，下表說明保護狀態位元對應碼。
	2. PROT 狀態暫存器的清除，可以使用 CLR 命令將 PROT 狀態暫狀態暫存器清除為“0”。
	表 4-12 PROT 狀態暫存器
	[STATe：] CCR {AUTO(R2}
	格式： [STATe：] CCR {AUTO(R2}{；(NL}
	用途：設定CC MODE RANGE 強制RANGE II功能
	說明：設定在AUTO RANGE 會自動切換RANGE 檔位
	設定在強制 RANGE II 會將RANGE 檔位設定在 RANGE II。
	[STATe：] NGENABLE {ON(OFF}
	格式： [STATe：] NGABLE {ON(OFF} {；(NL}
	用途：設定 NG 判斷功能是否打開
	說明：設定在 ON 則模組就會執行 NG 判斷功能，若設定在 OFF 模組不會執行 NG 判斷功能。
	[STATe：] POLAR {POS(NEG}
	格式： [STATe：] POLAR {POS(NEG} {；(NL}
	用途：設定電壓表顯示極性是否相反
	說明：設定電壓表顯示極性 POS 代表不相反，NEG 代表極性相反。
	過功率保護(OPP)
	過電壓保護(OVP)
	過電流保護(OCP)
	過溫度保護(OTP)
	[STATe：] START
	格式： [STATe：]START {；(NL}
	用途：命令負載模組執行測試
	說明：命令負載模組開始執行測試，負載模組依據 TEST CONFIG(TCONFIG) 設定之測試項目及參數執行測試。
	[STATe：] STOP
	格式： [STATe：]STOP {；(NL}
	用途：命令負載模組停止測試
	說明：命令負載模組停止測試。
	[STATe：] TESTING?
	格式： [STATe：] TESTING? {；(NL}
	用途：查詢當前模組是否在測試狀態
	說明：查詢當前模組是否正在測試狀態，回應值 ”1” 代表模組正在執行測試，”0” 代表模組測試已結束。
	實例：START
	TESTING?
	NG?
	STOP
	4.6.4. SYSTEM 設定和讀取機框和電子負載的狀態

	[SYStem：] RECall {SP} m {, n}
	格式：[ SYStem：] RECall{ SP }m{ ,n }{；(NL}
	用途：呼叫記憶體中的負載狀態。
	說明：此命令為呼叫記憶體中的負載狀態資料，m(STATE)=1~10，n(BANK)=1~15。如果當前模組為其他系列時，省略符號n，BANK 默認為 3305F 所顯示的 BANK。
	實例：RECALL  2，15 呼叫記憶體中的第2組第15 BANK負載狀態資料。
	REC 3 呼叫記憶體中的第3組負載狀態資料，如果當前模組為3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401G 系列時，BANK 默認為 3305F 所顯示的 BANK。
	[SYStem：] STORe{SP}m{,n}
	格式：[SYStem：] STORe{SP}m{,n}{；(NL}
	用途：存儲負載狀態到記憶體中。
	說明：此命令為存儲負載狀態到記憶體中，m(STATE)=1~10，n(BANK)=1~15。如果當前模組為3310F/3330F/3340F系列時，省略符號n，BANK 默認為 3305F 所顯示的 BANK。
	實例：STORE  2，15 存儲負載狀態到記憶體第 2 組第 15 BANK 中
	STOR  3 存儲負載狀態到記憶體第 3 組，如果當前模組為 3310F/3330F/3340F/33401F/3341G/33401G 系列時，BANK 默認為 3305F 所顯示的 BANK 。
	[SYStem：] NAME？
	格式：[SYStem：] NAME？ {；(NL}
	用途：讀取當前電子負載機型編號。
	說明：此命令讀回當前電子負載機型編號，如果當前沒有模組，那麼將讀到字符串“NULL”；如果當前安裝了模組，那麼將會讀到以下型號：
	表 4-13 各系列機型編號表
	[SYStem：] *RST
	格式：[SYStem：] *RST {；(NL}
	用途：命令330XF機框重置開機
	說明：此命令是讓330XF機框上所有電子負載重置開機
	[SYStem：] REMOTE
	格式：[SYStem：] REMOTE {；(NL}
	用途：命令機器進入 REMOTE 狀態 (RS232/USB/LAN 專用命令)。
	說明：在使用 RS232/USB/LAN 控制機器時須先下此命令。
	[SYStem：] LOCAL
	格式：[SYStem：] LOCAL {；(NL}
	用途：命令機器離開 REMOTE 狀態 (RS232/USB/LAN 專用命令)。
	說明：欲結束 RS232/USB/LAN 控制機器時須下此命令。
	SYNC：LOAD {SP}{ON(OFF}
	格式：SYNC：LOAD{SP}{ON|OFF} {；(NL}
	用途：命令機器上所有電子負載同步 LOAD ON 或 OFF。
	說明：此命令可讓機器上所有電子負載真正在同一時間點 LOAD ON 或 OFF，一但使用”SYNC:LOAD ON” 命令後需以”SYNC:LOAD OFF” 命令來結束同步 LOAD ON之狀態。
	實例：SYNC：LOAD ON
	…….
	SYNC：LOAD OFF
	4.6.5. MEASURE 測量電子負載的當前電流電壓的實際值

	MEASure：CURRent？
	格式：MEASure：CURRent？{；(NL}
	用途：讀取當前電子負載的電流。
	說明：讀回 5 位半數位電流表的讀值，單位為安培 ( A )。
	MEASure：VOLTage？
	格式：MEASure：VOLTage？{；(NL}
	用途：讀取當前電子負載的電壓。
	說明：讀回 5 位半數位電壓表的讀值，單位為伏特 ( V )。
	MEASure：POWer？
	格式：MEASure：POW？{；(NL}
	用途：讀取當前電子負載的功率。
	說明：讀回 5 位半數位瓦特表的讀值，單位為瓦特 ( W )。
	MEAS：VC？
	格式：MEAS：VC？{；(NL}
	用途：讀取當前電子負載的電壓與電流值。
	說明：讀回資料格式為“###.####,###.####”，第1組數值為電壓值,第二組數值為電流值。
	附錄一、3310F 系列 GPIB 程式範例
	C 語言程式範例
	/* Link this program with appropriate *cib*.obj. */
	/* This application program is written in TURBO C 2.0 for the IBM PC-AT compatible. The National Instruments Cooperation (NIC) Model PC-2A board provides the interface between the PC-AT and a PRODIGIT MPAL ELECTRONIC LOAD. The appropriate *cib*.obj fi...
	#include <stdio.h>
	#include <dos.h>
	#include <math.h>
	#include "decl.h" /* NI GPIB CARD HEADER FILE */
	main()
	{
	char ouster[20],rdbuf[15],spec[10];
	int i,ch,load;
	/* Assign unique identifier to the device "dev5" and store in variable load. check for error. ibfind error = negative value returned. */
	if((load = ibfind("dev5")) < 0) /*  Device variable name is load  */
	{    /*  GPIB address is  5  */
	printf("\r*** INTERFACE ERROR ! ***\a\n");
	printf("\r\nError routine to notify that ibfind failed.\n");
	printf("\r\nCheck software configuration.\n");
	exit(1);
	}
	/*  Clear the device  */
	if((ibclr(load)) & ERR);
	{
	printf("INTERFACE ERROR ! \a");
	exit(1);
	}
	clrscr();
	/* Clear load error register */
	ibwrt(load,"CLR",3);
	ibwrt( load,"NAME?",5);  /*  Get the 3310F series module load specification  */
	delay(100);
	strset(rdbuf,'\0');   /*  Clear rdbuf string buffer  */
	strset(spec,'\0');   /*  Clear spec string buffer  */
	ibrd(load,spec,20);
	if (spec[3] == '9')
	printf("\n 3305F series specification error !");
	/*  Set the channel 1, preset off, current sink 1.0 amps and load on commands to the load. */
	ibwrt( load,"chan 1;pres off;curr:low 0.0;curr:high 1.0;load on ",43);
	ibwrt( load,"meas:curr ?",10);
	delay(100);
	/*  Get the load actially sink current from the load  */
	ibrd( load,rdbuf,20);
	/*  go to local.  */
	ibloc(load);
	BASICA 語言程式範例
	LOAD DECL.BAS using BASICA MERGE command.
	100 REM You must merge this code with DECL.BAS
	105 REM
	110 REM Assign a unique identifier to the device "dev5" and store it in variable load%.
	125 REM
	130   udname$ = "dev5"
	140   CALL ibfind (udname$,load%)
	145 REM
	150 REM Check for error on ibfind call
	155 REM
	160   IF load% < 0 THEN GOTO 2000
	165 REM
	170 REM Clear the device
	175 REM
	180   CALL ibclr (load%)
	185 REM
	190 REM Get the 3310F series module load specification
	195 REM
	200   wrt$ = "NAME?" : CALL ibwrt(load%,wrt$)
	210   rd$ = space$(20) : CALL ibrd(load%,rd$)
	215 REM
	220 REM Set the channel 1, preset off, current sink 1.0 amps and load on commands to the load.
	225 REM
	230   wrt$ = "chan 1;pres off;curr:low 0.0;curr:high 1.0;load on"
	240   CALL ibwrt(load%,wrt$)
	245 REM
	250 REM Get the load actially sink current from the load
	255 REM
	260   wrt$ = "meas:curr?" : CALL ibwrt(load%,wrt$)
	270   rd$ = space$(20) : CALL ibrd(load%,rd$)
	275 REM
	280 REM Go to local
	285 REM
	290 CALL ibloc(load%)
	2000 REM Error routine to notify that ibfind failed.
	2010 REM Check software configuration.
	2020 PRINT "ibfind error !" : STOP
	附錄二、3305F USB使用說明
	1.安裝USB DRIVER，執行光碟上 USB\SETUP\ 目錄下 “PL-2303 Driver Installer.exe”
	2. 安裝完成後再將 USB 連接 3305F 及 PC，此時 PC 系統便會出現 USB to Serial Port(COM3)，將 BAUD-RATE 設為 115200bps，Flow control 設為 Hardware，客戶即可使用 COM3 來控制 3305F。
	附錄三、3305F LAN使用說明
	二. 請執行光碟上LAN目錄下ETM.EXE, 會出現如下畫面 : 若沒有出現任何裝置, 請按下F5進行重新偵測, 或檢查第一個步驟是否正常完成.
	請輸入115200, N, 8, 1
	附錄四、3300F/3305F/3305F Mainframe Auto. Sequ function provide EDIT, ENTER, EXIT, TEST and STORE 5 keys operation.
	Edit mode
	1. Set mode, Range, current level … Load Setting and Load ON
	2. Press STORE key to store the load setting in memory bank
	3. Repeat 1~2, for the sequence load setting.
	4. Press EDIT key of 3300F mainframe.
	5. Press 1~9 number key program number.
	6. Press BANK up/down key to select memory bank.
	7. Press STATE up/down key to select memory state.
	8. Press ENTER to next step.
	9. Repeat 6~8 to edit Step of sequence
	10. Press STORE to confirm the step
	11. LCD shows “REP.” to setting repeat count.
	12. Press up/down key to set repeat count of sequence loop.
	13. Press STORE to confirm the sequence edit.
	Test mode
	Example Sequence
	In this example, we will create a program based on following Figure.
	The program executes steps 1 to 8 on sequence.
	Creating the program
	Press the mode key to CC mode.
	Press RANGE key to force range 2
	Press STORE key to confirm the repeat count.
	附錄五: Short, OPP and OCP 測試範例
	遠端電腦控制 Short ,OVP和OCP,如下所示
	SHORT 測試
	設定遠端控制，設定TCONFIG SHORT，設定短路時間500ms，開始測試Short, ，詢問是否測試(完畢 1：正在測試，0：測試完畢），停止Short測試
	REMOTE   （Set Remote）
	TCONFIG SHORT  （Set SHORT test function）
	STIME 500   （Sets short time to 500ms time)*
	START         （Start SHORT testing）
	TESTING?   （Ask Testing? 1：Testing，0：Testing End）
	STOP    （Stop SHORT testing）
	* if 500 is replaced with 0 the short test is continuous until STOP command
	OPP測試
	設定遠端控制，設定TCONFIG OPP，設定開始功率輸出3W，設定間隔功率為1A，設定停止功率為5A，設定 OPP 臨界電壓0.6V，設定功率下限為0A，設定功率上限為5A，設定啟動比較上下限功率值，開始測試 OPP,詢問是否測試完畢 1：正在測試，0：測試完畢），詢問 OPP 功率數值，停止測試
	REMOTE   （Set Remote）
	TCONFIG OPP  （Set OCP test）
	OPP:START 3   （Set start load watt 3W）
	OPP:STEP 1   （Set step load watt 1W）
	OPP:STOP 5   （Set stop load watt 5W）
	VTH 0.6   （Set OPP VTH 0.6V）
	WL 0    （Set watt low limit 0W）
	WH 5    （Set watt high limit 5W）
	NGENABLE ON  （Set NG Enable ON）
	START          （Start OPP testing）
	TESTING?   （Ask Testing? 1：Testing，0：Testing End）
	NG?    （Ask PASS/FAIL?，0：PASS，1：FAIL）
	OPP?    （Ask OPP watt value）
	STOP    （Stop OPP testing）
	OCP測試
	設定遠端控制，設定TCONFIG OCP，設定開始電流輸出3A，設定吃載間隔電流為1A，設定停止吃載電流為5A，設定 OCP 吃載臨界電壓0.6V，設定電流下限為0A，設定電流上限為5A，設定啟動比較上下限電流值，開始測試 OCP,詢問是否測試完畢 1：正在測試，0：測試完畢），詢問 OCP 電流數值，停止測試
	REMOTE         （Set Remote）
	TCONFIG OCP   （Set OCP test）
	OCP:START 3   （Set start load current 3A）
	OCP:STEP 1   （Set step load current 1A）
	OCP:STOP 5   （Set stop load current 5A）
	VTH 0.6   （Set OCP VTH 0.6V）
	IL 0    （Set current low limit 0A）
	IH 5    （Set current high limit 5A）
	NGENABLE ON  （Set NG Enable ON）
	START    （Start OCP testing）
	TESTING?   （Ask Testing? 1：Testing，0：Testing End）
	NG?    （Ask PASS/FAIL?，0：PASS，1：FAIL）
	OCP?    （Ask OCP current value）
	STOP    （Stop OCP testing）



